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VIRO OPTIMO ET INT1 

Perillustris ac Clarissime 

numero prope infiniti, ita patria 
Chirurgiae arte salutari progressus amplae eruditioni juxta ac 
humanitati,: probataeque doctrinae Tuae in acceptis habent. 
'Nescius quis est, quot numerent jam aucto Tao venerabili senio 
Exercitus _ Metropoles _ Universitates _ Urbes _ Oppida _ Rus 
longe lateque patens viros discipulos Tuos perfectissimos. Prae¬ 
ceptoris Sui Clarissimi memores, qui fidissima theoria praCticis 
Tuis observationibus, distincta a Te imbuti. Te Duce, Te 
Comite consulte ac intrepide, operari, et mederi: didicere ad 
Optimi et Heroici Magistri exemplum. 

- Contigit mihi inter quam plurimos Tuos asseclas felici sorte, 
non publicis tantum, sed et privatis instructionibus in nosocomiis', 
quorum eras Chirurgus Primarius, et ordinationibus domesticis. 




quas-ingens et ditiorum et pauperum copia fere in dies quaesierat, 
interesse: ibique apertum Praeceptorem ac diuturno artis usu 
sapientem in rebus dubiis haesitanti consulere mihi, aliisque multis 
jam praxim 'exercentibus Chirurgiae magistris, nec minus tyronibus 
licuit. 

Nunquam non memor ero, per decennium mihi non modo 
munere prosectoris in anatomicis, et assistentis, in chirurgicis 
fungi, verum etiam numerosissimos. Te Duce, videre et observare 
aegros, plurium quoque curam gerere, datum fuisse. Hinc me 
sublimiorem cadaverum autopsiam a Te fuisse edoctum, et data 
saepe privatim ansa gravissimis operationibus a Te factis adstitisse 
gratus recordor. 

Tibi artis primordiorum et veterum doctrinae probe gnaro. 



recentiorum inventa ', scriptaque diligenter pervolventi mos est in 
publicis collegiis, quid aequi bonique, quid mali consulas, decla¬ 
rare, quod temere ab aliis actum aut persuasum, docto ratiocinio 
corrigere. Tua igitur opera summos in arte viros classicos a 
sciolis, vere medentes ab agyrtis discernere didici. Sic artis 
canones a Te traditos secutus instruxi viros juvenes privatae 
instructioni meae a Te jam Viennae benigne commissos; sic 
doceo in praesentiarum praecepta Magistri mei alta mente 
tenens. 

Non solum, quae ad artem sunt, ad perpetuam me exhor¬ 
tantur gratitudinem, sed ea quoque, quae integritatis et virtutis 
Tuae exemplo 'edoctus sum, quae vero hic enumerare abstineo, 
ne Te Integerrimum laudando offendam. 



Patere, Vir Perill ustris ac Clarissime ! ut hunc Instru¬ 
mentorum Chirurgicorum Selectum, mea opera in commodum et 
usum discentium et practicorum typo mandatum, tabulis exaratum, 
nonnisi usitata^ sistentem, in gratitudinis tesseram et memoriam 
No miri Tuo sacrum faciam, et frugem Tibi reddam Tuis 
instructionibus depromtam _ Magistro _ Professori — et 
Fautori meo aeternum venerando 



PRAEFATIO 


Ad .ditiorum cumprimis Medico ,- Chirurgicarum scientiarum 
studiosos Viros, Juvenes, et amicos meos optimos. 

Cum aliquot abhinc annis ad obeundum in universitate me¬ 
tropolis Galiciae Professoris Chirurgiae munus, iter pararem, 
jamque discessurus Caesaris immortalis Josephi Secundi gratiae, 
et favori me commendarem humillime,.haec mihi Divus Princeps 
gratiosissimis in mandatis dedit; omnem operam, quod meum 
est, ut impendam. Chirurgiae studium eo perficiendi in Galicia, 
quo regnum istud temporum successu ejus generis Chirurgos obti¬ 
neat, qualibus exercitus Sui jam gaudent impraesentiarum, quales 
et ibi probe exculti incolis praesertim rurantibus praesto sint. 

Equidem corde et animo ', pro viribus et munio constitui 
Optimi Principis benevola mandata adimplere. Ast munus 
aggresso tanta undequaque intervenere obstacula, ut lentius, 
quam opinabar , festinare coegerint circumstantiae praeter spem 
•longius a fine et scopo, quem proposui, retentum. Viam prae¬ 
cludens saxum, si integrum tollere nequeas, reiterato conatu 
ffustratim disrumpere satage. Sicque connivendo et temporum 
beneficio exspectato jam sistere, jam promovere gradum suase¬ 
runt mores. 





Interim pro re nata provinciae mihi traditae satisfacere 
elaboravi omni, cui par sum, conatu: sic que praesenti hoc opere 
plurium, quae adhuc desiderantur, defectui quadam ex parte 
opem ferre studui. 

Normam instrumentorum selectissimorum, et maxime ad 
usum hodiernum spectantium typo mandare, eique, posthabito 
omni verborum ornatu, succinctam usus declarationem adjun¬ 
gere , caetera doctis aut docentibus relinquere statui. Nec deter¬ 
ruit objectio exstare alioquin celeberrima hujus pensi opera 
Brambillae, uti et clarissimi Richteri, Bellii, etc., hinc meo 
facile, supersedendum esse. Compertum sit, clarissima haec 
opera in Galicia partim mitius esse nota, partim ob carius 
pretium nostris indigenis aegre comparari. Hinc illustri horum 
virorum industriae meam , nostratibus plus accommodatam, 
sine crimine substitui. 

Primis quatuor tabulis quaedam instrumenta, quae ad mecha¬ 
nica et mathematica pertinent, praemisi, cum expertus sim, 
multi esse incommodi, chirurgum artifice destitutum, in eorum 
notitia et usii esse peregrinum: quorum nimirum ope fabro per¬ 
ficienda instrumenta partim exactius designare, partim diversa, 
quae necessitas postulat, interim, qua data opera, ad usum 
anatomicum vel-chirurgicum praeparare valeat. 

Interim de seligendorum a me facto discrimine scito, lector 
benevole! me a veteribus nobis tradita et diuturno usu compro¬ 
bata instrumenta e serie recentiorum non abjecisse, ut novato¬ 
ribus placeam. Nam idem novitatis et emendationis pruritus 
effecit, ut armamentarii chirurgici suppeliex in carum illud 
immensum, de quo tot et tanta inventa ad superflua vel inutilia 



relegavit usus et experientia, sit divagata. Docentis officium est 
instrumenta simpliciora compositis; usitata a minus vulgaribus 
praehabere, ad artis principia reducere , normam succinctam et 
definitam demonstrare tyronibus, evitare inextricabilem juveni 
labyrinthum. 

Hanc regulam in Selectu meo persecutus:.singula quoque 
instrumenta naturali debitaque forma exhibiti ^.evitatoi caetero- 
quin omni ornatu, ne inde operis pretium augeam, et ne .sit vel 
mediocri fabro difficultas ad similitudinem conficiendi. Dictum 
vero sit per transennam, pessime in tota, quanta est, Galicia, 
chirurgis esse prospectum, cum nullus adsit faber instrumenta- 
rius, et hanc ob rem ineptissima'instrumenta caro pretio per 
mercatores - pharmacopaeos - foenori inhiantes judaeos unde 
unde afferri, sique tandem sine acie sint, aut aerugine maculata, 
adesse neminem, qui acuat, aut nitida reddat, si non circumfo¬ 
raneus quidam cotiarius fortuito carrum suum loco sistat. Vae 
homini! de cujus corio hujusmodi instrumentis agitur. 

Optabam cuncta instrumenta ad eumdem apparatum spe¬ 
ctantia serie systematica tabulis imprimi, ut lectoris explicationem 
quaerentis taedium effugerem; sed impediit sumptus nimii inde 
oriundi calculus. 

Ratio, cur bilinguem editionem paraverim, est primo; cum 
ut plurimum doctiori nostrorum sodalium classi vulgare, Polonis 
vero, uti Hungaris, praeter linguam regni adeo familiar e s jt. 
idioma latinum, ut nonnisi linguis alternantibus colloqui et con¬ 
versari in consueto habeant, ad linguam vero teutonicam minime 
adhucdum proclives sint: secundo; cum relictis in Austria amicis 
meis patrio simul amore etidiomate obvius, utilisque esse voluerim. 



Jam ut munere meo defungar, candide lector, sic habeto: 

non quaestum aut gloriam captandam, sed publicum emolu¬ 
mentum fuisse operis et laboris mei finem, quo utere tum pri¬ 
mum, si caetera, quae altioris Chirurgiae sunt, fueris perfectus, 
et demum ab ingenuo et experto magistro operari didiceris. 
Tandem, quidquid praestiterim, nonnisi ex aequo bonoque 
animo praestitum tibi voveo: et si quid male comtum inveneris, 
indulge et vale. 
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quum \ sint omnia apud te praeparata : inex¬ 
cusabilis est enim ,-qui hanc artem profitetur, 
et non habet in promptu , quae ad hanc artem 



Du mufst'demnach kein Werkzeug je ver - 
-achteti; viehj^k^fiifsjpde^e^irfieH^fif^ 
den: wer diefe Kiinfi ireibt , und, was fie 
erfordert, nicht zur Hand bereit hat , dem 




INDEX ALPHABETICUS 

INSTRUMENTORUM. 


N “>- TAB. 

!. AcanthobolusAegmellae, volsella sive ostagra re. 

curva. Halszange. Pincette du coi. . . XVIII. 

2. Acus adlahium leporinum. Hasenschartenadel. 

.Aiguille pour le bec de lievres . . . XI. 

* 3 - -^ CIls amputationi inserviens. Amputationsnadel. f XI. 
Aiguille pour 1’amputation. . ...... . .{ XI. 

L XL 

4. Acus anatomici usus. Sectionsnadeln. Aiguille 

pour 1’usage anatomique. .... L 
5* Acus ad aneurisma. Aneurismanadel. Aiguille f XI- 
pour la ligature de 1’artere aneurismatique. I XI. 
6. Acus cum ocello in parte ejus media. Wolsteins- 

nadel. Aiguille perede au milieu. . . XI. 

7- Acus argentea flexilis ad fistulas extirpandas. Sil- 
berne Afterfistelnadel. Aiguille d’argent fle- 
xible pour la fistule de 1’anus. . . .IX. 

■8. Acus recta varii usus. Glatte, gerade Nadel. Ai¬ 
guille droite. . . . . .XI. 

9. Acus euroae variae. Krumme verschiedene Haft- 

nadeln. Aiguilles courbees. . . . • [ xj 

10. Acus pro cataracta. Staarnadel. Aiguille a ca¬ 

taracte. . . XIII. 

11. Acus pro setaceo. Gerade Haarschnurnadel. Ai¬ 

guille a seton. . . .' . . . XI. 

22. Acus pro gastroraphia. Nadel zur Bauchnabt. . 

Aiguille pour la gastroraphie. . . , XI. 

13. Acus pro sutura cruciata. Schlingennahtnadel. 

Aiguille pour la suture a croix. . . . XI. 

14. Acus pro sutura nodosa. Knopfnahtnadel. Ai¬ 

guille pour la suture entrecoupee. ■ - XI. 

15. Acus pro sutura clavata. Zapfennahtnadel. Ai¬ 

guille pour la suture enchevillee. . . . XI. 

16. Acus pro ligatura arteriae intercostalis. Nadel 

zur Unterbihdung der Rippenschlagader. Ai¬ 
guille pourTartdre intercostale. . XI. 

17. Acus tricuspitalis cannulata pro laryngotomia, 

rectius tracheotomia. Trokar zur Luftrohren- 
offnung. Troiscart avec’sa cannule pour la 
tracheotomie. . . . . . XIX. 

»8- Acus punctoria vesicae cum vagina argentea. 
Abzapfnadel der Harnblase. Troiscart cour- 
ve avec sa cannule.' XIX. 


FIG. AUTHOR. 

2. Knaur. 



10. Wolstciu. 
1. Garengeot. 



5 , Paucbot. 
















i. Cannula uterina. Mutlerscheiderohre.. Metren- 

chyta veterum. Siphon pour la matrice. 
Capsula eburnea acus pro.cataracta..Starnadel- 
'helfenbeinernesgehause.. Une boite pour l’ai- 
guille oculaire . . ... 

j. Capsula sive pyxis pro'Iapide infernali. Ilolleit- 

. steinbehaltnifs. Porte-pierre infernale. 

I. Caelum sive scalprum cum stylo variae formae. 
Verschiedener Art Grabstokel. Burin ,a gra- 


>, Caelum cultriforme. Schabmesser. Racloir. . . 
[. Cacstrum sive scalprum rasorium. Stemmeisen. 

Catheter ex resina elastica. Harzkatheter. Algali 


t. Catheteris faeminei. obturator. Frauenkatheters 
Stoppei. Obturateur de sonde a femme. 

;. Catheter pro puellis junioribus. Gerader Mac 
chenkatbeter. Petite sonde a femme. . 

5. Catheter caeteris crassior, et longior. Mannerka 
theter der grofsten Gattung. Algali de lapre 
miere grandeur. . . . 

7. Catheter minor et gracilior. Kleinerer Art Ka 
tbeter. Algali moyenne- . . . . 









TAB. 


•AUTHOR. 



S7. CulteUus lamina incurva. Flach gebogene-s Mes¬ 
ser chen. Bistouri courbe suVte piat. . . VIII. — ' i. Leber. 

88. Culter acie duplici, manubrio firmo. Zweyschnei- 

dendes .Messer mit festem Griff. Couteau a 

deux tranchans- ernanche. . . .' . VIII. — 8- Leber. 

89. Culter acie duplici nodulatusv sive urethrotomus 

utrinque .scindens. Blasenhalses zweyschnei- ' . 

dendes Knopfmesser. Uretlirotome a deux 

tranchans. . . . .. . : ; : ( XXIi. — io'. 

-. . _ | XXII. _ .1. 

90. Culter acie duplici lanceifofmis pro incidendis . 

musculis interosseis, amphismrla Galeni. Ge- 
spizt zweyschneidendes Messer. Couteau pour 
les muscles entre les os. . . . XXIII. _ g. 

91. Culter acie recta anatomici et chirurgici usus. Ge- 

xades stackes-MesserXCouteau droit dksage' 

anatomique, et chirurgiquei . . .. . V. —m 

92. 'Culter acie cpnvexa anatomici et chirurgici Usus. 

Ruckenmesser. Scalpel a dos. .' V VEI. — 3. Bell. 

b 











FIG. author. 


3W . » 

93 - Culter acie convexa articularis. REckenmesser 
zum Zusammenlegen. Couteau aplier. . . 

94. Culter acie convexa hortulanorum. Messer nach 

Art der englischen Gartner. Couteau a serpe. 

95. Culter acie concava apice et dorso obtuso. Mes¬ 

ser mit ausgeholilfer Schneide, stumpfer Spi- 
tze und Rucken. Couteau emanchA 

96. Culter incurvus anglicus pro amputatione, sive 

culterfalcatus. Englisches Absatzmesser. Cou¬ 
teau courbd pour 1’amputation. . . ; 

9?. Culter hamulo provisus pro fistula ani. Hakchen- 
fistelmesser. Bistouri pour Ia fistule de l’anus 

avec un crochet.. 

98. Culter lenticularis , Meningophilax, sive decusso- 
rium lenticulare. Linsen ahnliches Messer, die 
Trepanoffnung zu ebnen. Couteau lenticu. 




99. Culter tonsorius , novacula. Kurzes Scheermes. 

ser. Petit rasoir pour les plaies. . . 

100; Cystotomus pro punctura capsulae lentis.Staar- 
behaltnifsnadei. Cystotome pour entammer la 
capsule crystaline. , 


01. Decus. 


r)z lenticulare, vid. culter lenticularis. XII. _ 16. 


102., Dentagra, dentarpaga, dentiducum, vid. for¬ 
ceps dentaria.. __ 

tb 3 . Depressorium durae matris. Niederdrucker der XVL ~ 
harten Hirnhaut. Abaisseur de la dure mere. / _ 

104. Detrusorium oesophagi ex osse balaenae. Vir. ^ “ 

ga balaenaria Willisii. Fischbeinemer Hals- 
stosser. Baquette d’os de seche. \. . . v 

to 5 . Digitale textorum capillitii. Fingerhut nach Art AVUL “ 
der Haarkrauser. Un de. 

I°d. DiVatatorium sive dioptra oris, 'vid. apertorium *' ~ 

i 07. Elevatorivm cranii. Hirnschale-Heber. L’e'ldva-r “ 

toire du erane. . I Avli - — 


re du erane. 

108 Elevatorum cono - spirali. Konische Hirhscha-^ 

Ie ied ChraUbe ‘ Tire ‘ f ° nd dul ’<^vatoire a trois 

109 Embryulcus, Embryothlastes, Hefcyster Hippo 

cratis; unco duplici. Doppelter Geburlshaken 
Un crochet mousse. 

110. Enterenchyta, sive syringa pro clysmate appli¬ 
cando. Klystierspntze. Syringue pour les la- 


V. — 




TAB. PlG. AUTHOR. 


in. Filum argenteum acai ad labiam leporinam con¬ 
cordans. HasenschartenadeI - Stifte. Cheville 
d’argent. .XI. — 

112. Fistula ano inducenda, vid. cannula pro enema- 

te optimae formae.. XXIV. — 9. 

113. Forceps curva, marginibus dentatis ad polypos. 

Krumme, ausgehohlte, am Rand gezackte 
Polypzange. Pincette courbe, creuse et den- 

tee a polype..XIV. — 6 . fcell. 

114. Forceps curva brachiis perforatis ad pOlypOs 

faucium. Rachenpolypzange. Pincette courbe 

a polype. ....... XV. — 5- Richter. 

115. Forceps recta pro polypis. Gerade Polypzange. 

Pincette droite a polype. .... XIV. — 7- Leber. 

116. Forceps recta speciei majoris ad calculum, si¬ 

ve Likolabon. Gerade Steinzange. Tenette 

droite.. . . . „ XXII. — f* 


7. Forceps recta cochleariformis dentata. Gerade 
Brechzange. Stachelsteinzange. Tenette pour 

casser la pierre.XXII. 

3. Forceps curva ad calculum. Krumme Stei 

ge. Tenette courbe: '. xxrr — 

9. Forceps obstetricia brachiis dentatis. Kopfzieher 

nachArt einer Steinzange. Tire-tete. . - XXV. _ 


1. Forceps dentaria, vulgo Pelicanus, Erasistrato 
dentiducum, Varronio dentarpaga, aliis den- 
tagra, odontagra. Grofse Zahnzange. Davi 


!. Forceps odontagoga ad latus osculo parum ci 
vato. Kleine Zahnzange. Tire - dents. . 

5. Forceps dentaria pro dentibus infantum aut inci- 
soriisaduItorum.Kinderzahnzange.Tire-dents. 
f. Forceps acie recta anatomici et mechanici 

Glattes Zwickzanglein. Tenaille a couper. IV. _ 

;. Forceps pro festucis. Splitter, auch Nagelzan- 

5 . Forceps sive tenaculum auriculare. Ohrzwanger. 

Une pinee pour assujettir 1 ’oreille qu’on veut 
. percer. . ... . . . . XI. — 

7. Forfex recta major. Gerade starke Schere. Ci- 

seaux droits. . . . . . . . X. — 

3 . Forfex recta minor. Kleinere gerade Schere, X. — 


XVI. — 
XVI. — 
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N». tab. fig. author. 

147. Itinerariam, sive specillum conductorium speciei 

maximae. Plasensonde der gro&ten Gattung. . 

La pliis grande sonde. . . . . . XXI. — Rau, 

148. Itinerariam sp.eciei minimae. Plasensonde der Hem- fjacque. 

sten Gattung. . '. . . • • • XXI. — . *. [ Frere. 

149. Itinerariam sulcatum. GefurcIiteStemsonde. Sonde 

150. Itinerarium cocHeariforme. Loffelformiger Sucher. 

Pouton'a crdte. . . . ... XXI. — S. 

J51. Lamina cribriformis ad piscandum in cavo narium 
specillum crinale. Siebformiger Thranengangs- 

Sondenleiter Placque a trous. ... XIII. — 10. Leber, 

152. Lamina aurichalcea tomaculi. Messingene Platte der 

Aderpresse. ‘ Placque du tourniquet. . . XXIII. _ 3. 

153. Lamina ferrea corio obducta. Ledemer Ballen der 

Aderpresse. Placque pour compression des 

arteres..• XXIII. - fi. 

134. Lanceola germanica. Lanzette nach deutscher Art. 

'Lancette a absces, . . . • VIII. — 6. 

J55. Zanceo/a italica. Aderlals-Lanzette. Lancette pour ; 

saigner. . . • . • • • • Vili. — 5- 

156. Lapidillvm duplex. Doppelter Sandldlfel. Lapidille f VI. — 7. 

k cuillier. ". ... , . • IXXI- - “* 

137. limae variae. Feilen verschiedener Art. Limes. . |ijq! -_ 9. 

158. Linea spiralis, sive helicatorni t°rnat°rii. Scliraub- - 

gewinde des Dreyelbobrers. Noyau d’une vis. I. — • 

159. Litholabon, vii forceps recta ad calculum. . . XXII. — 7- 

160. Lithotomiis margine convexo scindens. Steinmes- rxXI. — 6. Cheselden. 

ser. Lithotome.. . . [XXI. — 7- Garengeot. 

1S1. Lithotomus ad 12 lineas acie convexa. Steinmes- 
ser mit gewolbter Schneide von 12 Linien. Li* 
thotome. . . . . . . . XXI. - £. 

162. Lithotomus acie duplici nodulatus, sive urethrofo- 

, mus. Zvey schneidendes Knopfmesser. Dretiro- 

tome a deux trancbans. ..... XXII. — ■ 

163. Lithotomus occultus Cosmae. GescMossener Litho- 

tem. Bistouri cache. XXR. - 1. Cosmas. 














TAB. 


FIG. ADTHOK. 


183. Fcs caprinus duplex , sire rhizagra ct 
paga mobili. Geilsfufe, in Gestalt e 


184, Pes caprinus duplex cum dentarpaga fixa, 
gryphus. Doppelter Geifsfufs. Pied de 
double. . . . 


189. Praelum quatuor brachiis mobilibus constans. Kr 
i formiger Armbugschlagaderdnicker. Tot 
quet avec quatre branches. . . . 


!. Pyulcon , syrinx pectoralis ad pus evacuandum. 
Brustsaugspritze. Seringue d’argent pour la 



fPlatner. 

[Plenk. 













XiH 

TAB. FIG. AUTHORi 


>. Sipho anatomidus. AxidXomische S 


224.. Spatula italica cum volsella elastica. Spatel sammt 
Federzanglein. Spatule avec une pincette dla- 

225 Spatula pro separatione durae' matris. Himspatel, 


$. Specillum cochleatum. Eine Schraubsonde. Soride , 


n coniforme. Kegelformige Sonde. Soride , 


a. Specillum crinale . Eine Haarsonde. Sonde crinale. 


>. Specillum sulcatum . Blasensonde. Sonde cr 



Silbeme boble Sonde. 













Nro. tab. fig. aothor, 

sbjjr. Stilus cupulato nodosus. Silberne Doppelsonde 

oder Karpeysehraube. Style a vis et a bouton. VI. — 3. 

238- Strombulus , sive belulcum. Kugelzange. Tire- 


_ 6. Pott. 

243- 4 **** Anelli. Anels Spritze. Seringue d’Anel. . XIII. — 18. Anel. 

244- Syrinx pro extractione puris ex cavo pectoris, pyul- 

con graeris dicta. Brustsaugspritze. Seringue 

pour la poitrine. ...... XXIV. — » 3 - Leber. 

245^ Syrinx pro injectionibus in fauces. Mundspritze. 

Seringue pour la boucbe, .... XXlV. — 12. 

245. Syrinx pro vulnerum injectione. Wundspritze. Se- 

- ringue pour les plaies. . .. . . XXIV. —, «*" 

24". Syrinx uterina, xnetreucnyta. Gebabrmutterspritze. 

Seringue uterine. . . (XXIV. — >. 

' [XXIV. — 11. Tbebesii. 

248. Syrinx pro baptismo conferendo. Taufspritze. Se¬ 

ringue pour le bapieme. ,. . . XXIV. — 12. 

249. Syrinx anatomica. Tnjectionsspritze. Seringue pour 

1 ’usage anatornique. .... . XXIV. — 1. 

i50. Tenaculum argenteum palpebrarum. Silbemer Au- 

genliedhalter. Tenette de la paupiefe. . . XIII. — »• PeUier. 

sji. Tenacuhim pro perforatione auricularum, vid. for- 

ceps auriculae. Ohrzwariger. Pinee d’oreilte. .' XI, — i. 

232. Tenaculum specillorum. Sucberklobchen. Forte- - 

5ondei - • • • • • • • (|u.: Anel. 

233. Tenaculuih acus. Nadelhalter, Porte-aiquille. . It. — 3. Bell, 

254. TerebeUu manualis. Beinschraube. Tire-fond. . XII, — 4, 






255- Terehella tornatorum. Dreylbohrer. Unturin. 
2j6 . Terebratorium manuale. Handbohrer. Un forel 


z. Trepan exfoliatif. 


implex. Abscbellungsauf- 
if. . -i 

exfoliativum triplex. Dreyschneidiger 
Anfsatz. Trepan a trois tranches. 

>. Trcpanum cylindriforme. Cylinderformige Trepan. 

. Trepani corpus. Trepanbogen. La mane 
■trepan. . . 

» cranii. Dreyfuisiges Hebezeug. 

. Blasrobr. Uu tuyaii anatoi 


Elevatoire 
;. Tubus anatomi 


XIII. — 18. 

;. Tubuli, sive cannulae syringi anatomicae adjun¬ 
gendae. Verscbiedene -Rohrchenaufsatze zur . . 

analomischen Spritze. Siphons differens pour ( XXIV. — 
les injections anatomiques. . XXIV. — 

. ' ' [ XXIV. —. 

i. Tubuluscomimmis pro receptione catheterum. Ka- 
liieter kegelformiges Rohrchen. Tuyaii conique 
pour les algalis. ...... XXIV. — ; 


Anatomiscber 


I chirurgischer Haken. Un f 
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s. Dreyfufsiges Hebezeug. Elevatoire 
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INSTRUMENTA RIUM 


ANATOMICO - CHIRURGICUM. 



T A BULA I. 


FIGURA i. 

Scala perticarum geometrica sex 
pollicum; spatium pollicis in quatuor 
partes aequales divisum, continentes 
lineas tres. 

Usus. In visis et repertis vulneribus 
ad detegendam longitudinem, latitudi¬ 
nem, et profunditatem; porro instru¬ 
ctioni fabrorum et mechanicorum in 
conficiendis instrumentis serviens. 


FIGURA 2. 

Circinus ad determinandam propor¬ 
tionem. 

FIGURA 3. 

Circinus cruribus incurvis ad peri- 
pheriam cujuscumque corporis simul et 
semel dimetiendam. 

FIGURA 4. 

Malleolus anglicus. a) E latere, b) A 
parte inferiori conspectus. 


ANATOMISCH- CHIRURG1SCHE 


WERKZEUGE. 



PL ATT E I. 


FIGUR .. 

Der deutsche Mafsstdb von sechs 
Zoili' ein Zoll davon wird in vier 
Theile, und jedervierteTheil in drey 
Linien getheilet. 

Desselben Gebrauchwhi nicht nur 
in der gerichtlichen Angabe und Be- 
schreibung des Wundarztes, in Riick- 
sicht auf die Darstellung der Lange, 
Weite, Breite, Tiefe, Dicke u. s. w. 
einer Wunde, -Geschwulst, Ausartung 
am Korper; sondern auch in der An¬ 
gabe eines zu verfertigenden Werk- 
zeuges fiir einen mechanischenMeister 
erfordert. 

FIGUR 2. 

Ein glatter Zirkel , um das Ver- 
haltnifs zweyer Dinge gegen einander 
zu bestimmen. 

FIGUR 3. 

Ein Tasterzirkel, um die Dicke 
oder den Umfang eines Dinges zu be¬ 
stimmen. 

FIGUR 4. 

Ein englischer Hammer. a) Die 
Gestalt von der Seite. b) Von unten 
anzusehen. 

Anwendung. Ist bekannt. 



FIGURA 3. 

Bacillus ex osse balaenae paratus 
(ob defectum spatii hic in duas partes 
divisus) in ufraque extremitate lamella 
auricaleea obductus, perforatusque, 
pro recipienda chorda filo metallico 
obducta, quae circumflexa trochleae 
fig. 6—8. arcum rotatorium format. 

Usus. Perforationi servit. 

Annotatio. Est variae magnitudinis 
et roboris, pro vario scopo; hic ad 
anatomica sicca praeparata et perfo¬ 
rationes satis validus. . 

FIGURA 6 . 

Volsella tornatoria horopaeorum, 
una extremitate bifida pro acu aut 
subula recipienda, annuloque mobili 
firmanda; extremitatum al,tera obtusa 
rotationis in foveolis facilitahdae gra¬ 
tia. Huie paulo inferior proxima est 
cochlea, cujus*' ope manubrio fig. 7. 
adaptari potest, atque sic ut terebra 
t Vel subula manualis servire; in medio 
phalanga instructa, cui chorda bacilli 
fig. 5. circumflectitur. 

Usus. Ex descriptione. 


FIGURA 7. 

Manubrium corneum cochlea inter¬ 
na instructum ad recipiendam cochleam 
prioris fig. 6. 


FIGUR 3. 

Ein Fischbeinstab ( hier wegen 
Mangel desPaumes in zwejTheilege- 
theilet) an beyden Enden mit Messing 
beschlagen und durchlOchert, um eine 
ubersponnene Saite aufzunehmen, wel- 
che um die. Polle 6—8. gewunden mit 
dem Stabe einen Drehebogen macht. 
Es kommt hier auf die Kraft der Ge- 
walt an, nach welcher man bejdelan- 
ger und starker wahlen kann. Dieser 
hier istzu den anatomischen trocknen 
Praparaten stark genug. 

FIGUR 6 . 

Ein Dreyelbohrer (Zwinge) dessen 
sich die Galanterie -Arbeiter bedienen; 
eine Seite ist gespalten, mit einem 
Schubringe versehen, um eine NadeI, 
oder einen ahnlichen Bohrer fest' zu 
machen. Am andern Ende ist er stumpf- 
spitzig, um in den Grubchen Ieichtlau- 
fen zu konnen. Daran ist einSchraub- 
gewinde, das in dieHandhabe N. 7. 
passet, um ais ein Handbohrer oder 
Ahle gebrauchet \verden zu konnen. 
In der Mitte ist eine Walze, Uber wel- 
che die Saite von N. 5. spielet. Mit 
diesem Werkzeuge kann man kleine 
Offnungen in festemHolze, Knochen, 
Horn und Metall bohren. 

FIGUR 7, 

Der homerae u. s. w. Handgriff, 
mit einer messingenen Schraubenmut- 
ter, die das Gewinde an der stumpfen 
Spitze Fig. 6. aufhimmt. 


FIGURA 8. 

Alia terehellae species phalanga 
cornea ligneave munita. 

Usus. Ut fig. 6. 

FIGURA 9. 

Subula parva, manubrio intercepto 
superius crassiore, inferius graciliore, 
ut digitis rotari possit. 

Usus. Ad facienda foraminula digitis 
rotando, aut affigenda integumenta in 
sectionibus anatomicis. 

FIGURA 10. 

Hamulus anatomicus ad partes 
continentes firmandas in praeparatione 
contentarum, magnitudinis arbitrariae, 
aut ita constructus, ut extrema reflecti, 
et inter lamellas.reeondi queant, quae 
manubrium formant. 

FIGURA 11. 

Acus anatomica, latere , et parte 
anteriore obversa; 

Usus. In sectionibus, balsamatione 
etc. 

FIGURA 12. 

■ Digitale pro variis suturis corporis, 
ad normam crispatorum gallicorum. 

Usus patet. 

TABULA IL 
figura 1. 

Retinaculum anglicum artificibus sub¬ 
tilioris generis in usu. 

Usus. In anatomicis laboribus aeque. 


FIGUR 8. 

Eine andere Gattung von Dreyel- 
bohrer , woruber die Walze von Me- 
tall, Horn, oder Knochen geschoben 
ist. Zum ahnlichen Gebrauche mit dem 
Vorhergehenden. 

FIGUR 9. 

Eine Ahle in homemem abgesetzten 
Haftchen, um verscbiedene leicbte 
Einbobrungen mit den Fingem spie- 
lend zu macben', auch die Bedeckun- 
gen an ein Bret zu spannen, und 
anzuhaften. 

FIGUR 10. 

Ein anatomischer Haken, um damit 
die entbaltenden Theile aUszudehnen, 
wenn man sich mit den enthaltenen 
beschaftiget. Dieser kann nach Belie- 
ben grofser, auch mit einem. Schalen- 
hafte und Gelenke in der Mitte, wie 
Platte VII. Fig. 6., bereitet werden. 

FIGUR 11. 

Eine glatteNadel, von vome, und 
von der Seite vorgestellt; bey Sectio- 
nen, Balsamirungen ii. s. w. zu ge- 
brauchen. 

FIGUR .2. 

Ein Fingerhut, zu verschiedenen 
Nahten, nach Art der franzosischen 
Haarkrauser. 

platte II. 

FIGUR 1. 

Ein Schraubstock nach engliscber Art, 
dessen sich die Galanterie-Arbeiter .be- 
dienen, und dex so wohl zu anatomi- 
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ac chirurgicis instrumentis elaborandis 
summe necessarium. 

FIGURA 2. 

Alia species retinaculi manualis, 
resilientis, ordinarii, chocleainstructi. 

JJsus. Ad tenendas firmiter acus, 
lamellas, hamulos, et alia subtiliora. 
FIGURA 3 - 

Adhuc alia species, oblonga, angli-. 
ca, annulo mobili instructa * a Bellis. 
suo tractatu chirurgico Tom. L fig. 8- 
Porte aiguille dicta, a) Osculum ejus, 
b) Diameter osculi. 

Usus. Qui supra. 

TABULA III. 
FIGURA i. , 

Incus bicomis retinaculo Tab. II. fig.i. 
firmanda, superficie superiore plana, 
cornu altero conoideo, pyramidali al¬ 
tero. 


FIGURA 2 . 

Forfex petalurgorum. 

Usus. Anatomicus ad calvariam in- 
fantum, synchondroses et costas adul¬ 
torum; chirurgicus autem ad lamellas, 
seu ferulas pro fracturis scindendas. 


FIGURA 3. 

Forfex ad ungues, fragmenta, 
festucas ossium, et clavos pedum 
resecandos, a tergo et latere adum¬ 
brata. A Garengeot. 


schen Praparaten, ais chirurgischen 
Werkzeugen unentbehrlich ist. 

FIGUR 2. 

Ein Klobchen von der einfachesten 
Art, in welches kleine sehneidende 
Klingen, Ahlen, Haken, und Nadeln 
eingespannt werden kOnnen. 

FIGUR- 3 . 

Ein Zivengklobchen nach englischer 
Art zum ahnliehen Gebrauche, wel- 
ches Bell im I. Theile seiner Chirurgie 
Tab. I. Fig, 8- unter den Nahmen' Porte 
aiguille empfiehlt. a) Dessen Mundung. 
b) Durchmesser der'Mundung. 

P.LATTE III. 

FIGUR i. 

Das von denMechanikern so genannte 
Horn, welches in dem Schraub.stocke, 
Platte II. Fig. i. befestiget wird. Die 
obereFlacheisteben, einEnde eckigt, 
das andere rund. Zu verschiedenem 
Gebrauche.- 

FIGUR 2. 

Eine Blechschere. Der Gebrauch 
derselben ist in der Anaiomie, die 
Hirnschalknochen der Kinder, die 
Knorpel und Rippen auch bey Er- 
wachsenen; in der Chirurgie: ver- 
schiedene Gattungen der Schienen zu 
schneiden. 

FIGUR 3 . 

Eine Nagelzange , deren schiefe 
Schneide von der Seite zu sehen ist, 
um nicht nur Nagel, sondern auch. 
Knochen, Splitter, und Schwielen da- 
mit abzunehmen. Von Garengeot. 



FIGURA 4- 

Caestrum planum, aliud excava¬ 
tum, extremitate inferiore varium. 

Usus. In anatomia. 

FIGURA 5. 

Species limarum: a) Lima triquetra 
cum manubrio, b) Lima facie semiro¬ 
tunda. c) Plano-quadrangularis. 

FIGURA 6. 

Caelum, scalptorium cum manubrio. 

FIGURA V 

Caelum.cultriforme, latere obver¬ 
sum. Ex his varia scalpella, aciem 
diutius servantia parari possunt. 


•* v- figura s 

Extremitates sex caelorum formae 
variae. 

FIGURA 9 - 

Limae duae parvae, altera manu¬ 
brio instructa, altera sine eo. 

Usus. Ad dentes laevigandos. 

FIGURA 10. 

Circini Tab. I. fig. 3. alia species, 
cujus crura superiora extremitatibus 
extrorsum prominentibus spatium in¬ 
ternum utraque crurum inferiorum 
extremitate interceptum adaequant. 

Usus. In dentibus artificialibus men-: 
surandis. 

Annotatio. Qui chirurgiae dentariae 
operam dant, facile intelligent usum 


FIGUR 4- 

Ein Flach-xmA ein Hohlmeifsel, zum 
anatomischen Gebraucbe. 

FIGUR 5 - 

Dreyerley Feilen. a) Die Handhabe 
einer dreyeckigen; b) eine halbrunde, 
und c) eine flache Feile. 

- FIGUR 6. - ■ 

Ein Grabstichel, oder Zeiger, 
sammt dem Hafte. 

FIGUR 7. 

Ein so genannter Messeneiger , von 
der Seite anzusehen. 

Anmerkung. Aus dergleichen kann 
man auch wirklich ^natomiscbe Scal- 
pellen zuschleifeii lassen, welohe die 
Schneide langer, ais die ubrigen, er- 
halten. 

FIGUR .8. • 

Secbs Stticke von verschiedener Art 
und Gestalt der Grabstichel. 

FIGUR 9- 

Zwey kleine Feilen , eine in dem 
Hafte, die zweyte ohne denselben. 
Zur Feilung der Zahne. 

FIGUR 10? 

Ein andere und kleinere Art Taster- 
zirkel, ais die in der Platte I. Fig. 3. 
dessen obere Schenkel vermOg der 
aufsem Vorragungen den gleichen in¬ 
nem Raum der Ende der untern ScHen- 
kel ausmefsen. Daher ist desselben 
Nutzen besonders das Mafs bey dem 
Zahneinsetzen zu nehmen. 

Anmerkung. Die sicb der Zahnarze- 
neykunst widmen, werden den Ge- 
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%• 5- usque lo.j qui vero praeparata 
ossea anatomica conficiunt, plerisque 
horum instrumentorum vix carere 
possunt. 

TABULA IV. 

' FIGURA i. 

Serrula arcuata aurificum et horo- 
paeorum in usu, manubrio instructa; 
lamella, ope cochleae in extremitate 
arcus praesentis aeque, ac per clavim 
in manubrio reconditam, plus minus 
tendi potest. 

FIGURA , 2 . 

'Senaculum manuale, cochlea in¬ 
structum, ad firmiter tenenda corpora 

Annotatio. In mensa firmatum reti¬ 
naculi, vices supplet. 


FIGURA 3 . 

Forceps parva, acie recta instructa. 
Usus mechanicus, anatomicus, chi¬ 
rurgicus. 

FIGURA 4 " 

Volsella rostro conico duplici, sub¬ 
rotundo instructa. 

..FIGURA 5 . - 
Volsella planirostris. 

Usus utriusque, ut fig. g. 


brauch von Fig. 5 . bis io. einsehen. 
Die Anatomiker, die knocherne Pra- 
parate verfertigen, bedurfen meistens 
dieser Werkzeuge unumganglich. 

P L A T T E IV. 

figur ,. 

Ein Galanterie-und Uhrmaehersaglein, 
welches so wohl vermOg der Stell- 
schraube, ais auch vermoge des in 
dem Griffe verb orgenen Spannschrau- 
bens an dem Blattchen gespannt oder 
nachgelassen werden kann. 

FIGUR 2 . . 

Ein EandschraubUolen, in welchen 
verschiedene Kleinigkeiten gespannt 
werden. 

Anmerkung. Das ganze Werkzeug 
kann in ein Loch des Tisches befesti- - 
get, und statt eines SchraubstSckchens 
beniitzet werden. 

FIGUR 3 . 

Ein glattes Zwickzanglein , 2 um 
ancctomischen, chirurgischen , und me- 
chanischen Gehrauche. 

FIGUR 4. 

Ein Spitzzctnglein. 

'• figur j. 

Ein Platzanglein beyde zum obi-. 
gen Gebrauche, wie Fig. g. 


T A BULA V. 


PLATTE V. 


FIGURA i. 

Serra arcuata, cujus crus cornu obdu¬ 
ctum , manubrium exhibet, a) Cruris 
superioris, inferiprisque extremitas fo¬ 
ramine quadrato pertusa, ad recipien¬ 
dum lamellae contum quadratum, b) A 
parte superiore foramen quadratum 
cum repagulo conspicuum, quo contus 
firmatur, c) Contus e foramine quadra¬ 
to exceptus a latere cum collo conspi¬ 
cuus, cujus ope repagulo b) firmatur, 
d) Contus inferior trochlea annulari 
instructus, ad tendendam, vel relaxan¬ 
dam lamellam. 

: Usus. Mediantibus contis quadratis, 
in foraminibus similibus lamellae, situs 
conciliari potest mox erectus, mox 
transversus, pro necessitate in ossibus 
cylindricis dissecandis- 

FIGURA 2. 

Culter acie recta, dorso, crasso. 

FIGURA 3 - - : 

Instrumentum ambobus cruribus 
semiconvexis, instar chalybis politurae 
dicati, parte media manubrio corneo 
obducta, extremitatum altera recta, 
curva mon nihil altera , acie undique 
obtusa instructum, a) Crassities ejus. 

Usus. In separatione integumento- 


FIGUR i. 

Eine Bogensage, wovon der untere 
Schenkel, mit Hom uberzog&i, den 
Griff vorstellet. Der Oberschenkel a) 
ist so, wie der untere, viereekig durch- 
lochert, worin die Stifte des Blattes 
spieleu. b) Von oben anzusehen, wo- 
ran ein Schieber angebracht ist. c) Der 
obere Blattstift, woran ein Hals ein- 
gefeilet ist, welchender Schieber in 
b) fest halt, damit derselbe nicht wei- 
chen konne. d) Der untere Blattstift, 
mit einer ringformigen Schraubenmut- 
ter versehen; damit das Blatt nach 
Belieben gespannt werden kOnne. 

Gebrauch. Das Biatt kann vermoge 
der vierkantigen Spielstifte in den vier- 
eckigen SchenkellOchern in die Quere 
gestellet werden, welches bey cylin- 

drischen Knochen, wenn diese nach 
der Lange durchgeschnitten werden 
sollen, gut zu Statten kommt. 

.F.IGUR 2. - 

Ein gerade - schneidend, starkes 

Messer. . 

FIGUR s. 

Ein Werkzeug aus Fetits chirur- 
gischem Werke, welches einem Pla- 
nirstahle ahnlich, in der Mitte mit 
homernen Schalen versehen ist. Ein 
Schenkel ist gerade, der audete gebo- 
gen , beyde aber stumpfschneidend. 
a) Die Dicke desselben. Man bedie- 
net sich dessen, das Zellengewebe zu 
trennen, in Abschalung der Beinhaut, 
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rum, cellulosae et periostei, anatomi¬ 
cus , et chirurgicus. Petit. 

FIGURA 4 . 

Tubus anatomicus cum epistomio, 
a) Tubulus rectus, b) Curvus. 

FIGURA j. 

Malleus anatomicus, cujus extre¬ 
mitas vectem pro avulsione calvariae 
serra scissae, manubrium vero spatu¬ 
lam flexilem et elasticam, ad deglu¬ 
bendam duram matrem, refert. 
FIGURA 6 ., 7 ., g . 

Volsellae formae variae. 

.. figura V 

Cultellus rectus, ex caelo anglico 
Tab. III. fig. 7 . paratus, manubrio 
instructus. 

- FIGURA io. 

Culter anatomicus, seu scalpellum 
lamellis mobilibus, acie duplici con¬ 
stans. 

FIGURA u. 

- Cultellus acie apicis convexa, ma¬ 
nubrio fixo, instar cultelli in arborum, 
inoculatione usitati. 


TABULA vl 
portatilia. 
figura,. 

Specillum argenteum, aut chalybeum 
capillare. 


Scheidehaut u. s. w. an Lebenden und 
Todten. 

FIGUR 4. 

Ein anatomisch.es Blaserohr sammt 
Wechsel: a) gerade, b) krumme Auf- 
satzrOhren. 

FIGUR 5 . 

Ein anatomischer Hammer, dessen 
man sich zugleich ais eines Himschal- 
brechers bedienen kann; dessen Haft 
aber den Jfirnspatel vorstellet. 

FIGUR 6 ., 7 ., s . 

Dreyerley Zanglein von verschie- 
dener Art. 

FIGUR 9 . 

Ein gerades und schmales Messer- 
chen aus einem 'englischen Messerzei- 
ger Platte IH. Fig. 7. zugescliliffen, 
und mit einem Hafte versehen. 

FIGUR ro. 

Ein glottes anatomisches Messer 
mit dem Dorne und Schalen zum zu- 
sammen legen. 

FIGUR. 

Ein in dem Hafte fest gemachtes 
Messer mit gewoIbterSchneide, nach 
Art der Oculirmesserchen der engli¬ 
schen Gartner. ” 

platte VI. 

S^CKWERKZEUGE. 

_ FIGUR 1; 

Eme sehr feine so genannte Eaar- 
sonde von Silber oder Stahl.. 



FIGURA 2. 

Specillum ex osse balaenae para¬ 
tum , extremitate una auriculata, altera 
nodulo instructa. 

FIGURA 3. 

Specillum argenteum, lingua avium 
dictum, extremitate una nodulatum. 

FIGURA 4- 

Specillum argenteum sulcatum, 
extremitate una obtusiore auriculata, 
altera acuminata. 

FIGURA 5- 

Specillum argenteum duplex, parte 
inferiore nodulo , superiore cochlea 
'duplici, pro linteis carptis, instructum, 
vaginula obtusa recondendum. 

FIGURA 6. 

Specillum commune, cochleiforme, 
mitra tegendum, partibus constans 
duabus. 

FIGURA 7. 

Instrumentum licockleare , uno 
cochleari aspero, altero interne laevi- 
gato, adheterogenea ex locis angustio¬ 
ribus eximenda. 

FIGURA 8- 

Spatula deprimendae linguae, et 
extensioni emplastrorum idonea etc. 


TIGUR 2. 

Eine geohrte, am andern Ende mit 
Rnopchen versehene Sonde, ausFisch- 
bein verfertiget. 

FIGUR 3. 

Eine einer Vogelzunge ahnliche 
Sonde, aus Silber. 

FIGUR 4. ■ 

Eine silbeme hohle Sonde, daran 
das stumpfere Ende durchgeOhrt, das 
andere aber etwas spitzig ist. 

FIGUR 5- 

Eine silberne Doppelsonde, derer 
Charpieschraube mit einer stumpfen 
Kappe (*) bedecket wird. 

FIGUR 6. 

Die allgemeine Schraubsonde, die 
aus zwey Theilen bestehet, und mittels 
einer Kappe bedecket werden kann. 
FIGUR 7. 

Das Oihr- und SteinUiffelchen, um 
fremde Rorper aus engenHahlen her- 
aus zu nehmen. 

FIGUR 8- 

Die Mund- und Pfiasterspatel. 
FIGUR 9- 

Der Frauenkatheter, dessenDraht 


FIGURA 9. 

Catheter rectus, muliebris, cujus 
-pars inferior obtusa, utroque latere 
secundum longitudinem perforata, al¬ 
tera caliciformis, ansulam ad latiis ha¬ 
bens, continens specillum nodulatum 
inferius, superius myrthiforme, vel 

coneum. Tab. XII. fig-14- 


nebst der Sonde einMyrtenblatt, oder 
einen konischen Stopsel an einem, und 
zugleich einen Niederdriicker der har- 
ten Hirnhaut am andern Ende vorstel- 
len kann. 



FIGURA io. 

Volsella argentea, pro penicillis e 
linteis carptis ope annuli firmandis, 
inferius manubrio capsulam reconden¬ 
te, bene inauratam, lapidi infernali 
asservando aptam. 


spatula, itahca una cum volsella 
elastica, \am.Petito in usu. 

FIGURa is. 

Volsella extremitate una fortiori, 
altera graciliori, utraque dentata, cu¬ 
jus manubria etiam annulis digitalibus, 
instrui possunt. 

Usus varii. 

tabula VII. 
figura 

CuUer ordinarius, acie recta, articu¬ 
latus, lamellis testudineis recondendus. 

FIGURA 2. 

CuUer a) latere, et b) tergo obversus. 


FIGUR io. 

Em silbemes Zanglein, worin die 
Charpie in Gestalt emes Pinsels u. s. w. 
vermoge desSchraubringes fest gehalr 
ten wird. Am untem Ende ist das Be- 
haltnifs fur den Hollenstein, welches 
aus reinem Golde bereitet, oder we- 
nigstens gut lackiret werden mufs. 

; FIGUR 

Die itaUanischeSpatel sammt dem 
gefederten Zanglein, dessen sich auch’ 
Petit bediente. 

FIGUR m 

Eine glatte doppelte Kornzange, 
an einemEnde dunner, an dem anderh 
etwas starker, und fein gezackt, die 
auch nach Belieben mit Fingerringen 
versehen angegeben werden kann. 

P L A T T E VII. 

FIGUR i.. 

Ein gerade schneidendes Messer. 


FIGURa 
Culter acie convexa. 

FIGURA 4. 

Culter rectus., in apice nodulo ob- 
tuso instructus. 

figura 5 . 

■ Culter apice, dorsoque obtuso, acie 
brevi, stylo longiore. 


FIGUR s . 

Ei„ n.ch de, FM, gdjogo ,„. 
•J Von Jer Fisci», », d b) ^ 
xluckseite anzusehen. 

FIGUR 3 . 

^ Ein starkes wolbschneidendes Mes- 
FIGUR 4. 

Ein gerades, mit stumpfen Knopf- 
chen versehenes Messer. 

FIGUR s ; 

E» ganz kurz schneidendes, W 
stieliges, mit stumpfen Bucken beglei- 
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Usus. Ad exstirpationes tumorum, 
sive~excrescentiarum in cavis angustis. 

FIGURA 6 . 

Hamulus pro arteriis, articulari in¬ 
structus manubrio. Wolstein. 

FIGURA 7. 

Hamulus ordinarius anatomicus, et 
chirurgicus. 

FIGURA 8- 

Novacula, quae dimidio minor esse 

TABULA VIII. 

FIGURA i. 

Culter lanceiformis acie duplici, facie 
et lamellis curvatis, qui excipulo arti¬ 
culari bipartito elastico ope unci fir¬ 
matur. a) Culter lamellis junctus, a 
latere semioblique positus, b) Magis 
oblique situs, c) Auricula transversalis 
patens, quae unco in excipulo d) apte 
figitur, d) Excipulum bifidum unco in¬ 
structum, quod auriculam e) lamellae 
a) recipit et retinet. 


Usus. In extirpationibus tumorum 
cysticorum , adplicatione setacei etc. 

FI GURA. e. 

Cultellus rectus, a) Dorsum ejus 
specillo elastico, apice longius excur- 


tetes Messer, zur Ausrottung der Ge- 
wachse in den engen Hohlen, 

FIGUR 6 . 

Der Sclilagaderhaken des Thier- 
arztes. Wolstein. 

FIGUR 7. 

Ein so wohl anatomischer, ais 
chirurgischer Haken. 

FIGUR 8. 

Das Schermesser, welches um die 
Halfte kleiner seyn konnte. 

P L AT T E, VIII. 

FIGUR i. 

Ein nach der Flache gebogenes , lan- 
zenformiges zweyschneidiges Messer, 
in einer ahnlich gebogenen Schale, 
welches in der Furche zwischen zwey 
gefederten Theilen des Nietstiickes 
befestiget ist. a) Istdie Klingemifdem 
Nietstucke und der Schale, nur ehvas 
'wenig schief gelegt. b) Die Klinge ura 
ein merkliches schiefer; daran man c) 
die Queraffnung sieht, welche in die 
Zertheilung des Nietstiickes ordent- 
lich passet. d) Das zertheilte, inwen- 
dig mit einem Widerhaken versehene 
Nietstiick, welches das quere Ohr c) 
der Klinge a) aufnimmt und fest halt. 

Gebrauch desselben im Ausschalen 
verschiedener Balg - und Driisenge- 
schwiilste, Ausrottung der Augen, 
dann im Haarschnurziehen. 

FIGUR 2. 

Ein glattes, schmales, und gerades 
Messerchen. a) Desselben Riieken mit 



rente lenticulari instructum, b) Culter 
ablato specillo conspicuus, c) Vagina 
dorsalis, superius lenticularis, inferius 
bifida, a parte antica spectata, d) Ea¬ 
dem laminae cultelli juncta, in qua 
protuberantia (*) visitur, cujus ope 
specillum firmari, aut amoveri potest, 
e) Fissura laminae, f) Fissura vagiqae 
inferior, priori e) concordans. 


Usus. Ad dilatandos sinus, fistulas, 
in fistulis ani, praeprimis in consortio 


FIGURA 3 . 

Culter anglicus acie convexa, ma¬ 
nubrio fixus. Usus tam anatomicus, 
quam chirurgicus. 

FIGURA 4. 

Culter ejusdem formae cum manu¬ 
brio 'articulari. 

FIGURA 5 . 

Lanceola ad normam Italorum. (*) 
Talis lanceola anglica. 

FIGURA 6. 

Lanceola Germanorum. 

FIGURA 7. 

Phlebotomus resiliens una cum la¬ 
mella (©). Huic adposita est alia spe¬ 
cies lamellae. 


einer federartigenHohlsonde bedecket, 
wovon das KnSpfchen uber die Spitze 
der Schneide hervor raget. b) Die 
schneidende Klinge ohne die Rtick- 
sonde. c) Die Knopfhohlsonde von 
vome anzitsehen; oben stumpf, unten 
gespalten. d) Dieselbe mit der Klinge 
vereiniget, und vermoge des Knopf- 
chens (*) fest anzusetzen, oder los zu 
machen. e) Der Einschnitt, oder die 
Furche der Kappe, wie oben. f) Der 
Spalt der Riicksonde sammt dem 
KnOpfchen, welcher in die Furche e) 
fest schliefset. 

Nutzen. Zur Erweiterung verschie- 
dener Hohlgeschwiire, Ipesonders aber 
bey der Afterfistel, wenn ein Keil der 
Schneide und der Spitze entgegen ge- 
setzet wird. 

FIGUR 3. 

Ein englisches walbschneidendes 
Messer , zum anatomischen und chi- 
rurgischen Gebrauche. 

FIGUR 4. 

Ein eben solches Messer, zum zu- 
sammen legen. 

FIGUR 5 . 

Eine altitalianische Lanzette. (*) 
Die einzelne Klinge hat die Gestalt 
jener der Engellander. 

FIGUR 6. 

Eine Lanzette nach deutscher Art. 

FIGUR 7 . 

Em Aderlafsschnapper sammt dem 
Eiselchen (©); nebst bey ist eine an- 
dere Art des Flulses an dem Eisen 
abgebildet. 


FIGURA 8. 

Culter apice subrotundo, biscindens, 
lamella crassiore. (C) Crassities et pe- 
ripheria lamellae. Petit. Et pridem jam 
professori Leber in usu. ' 

Pro enucleationibus tumorum cysti¬ 
corum aptus. 


TABULA IX. 

PRO FISTULIS. 

FIGURA i. 

Filum argenteum planum, flexile, 
extremitate una auriculata, altera acu¬ 
ta. Garengeot. 

FIGURA z. 

Culter acie curva, hamulo retror¬ 
sum flexo instructus, pro receptione 
specilli, seu fili fig. i. Heister. 

FIGURA 3. 

Conus e ligno molliori ad modum 
Rungeni, ante adplicationem oleo un¬ 
gendus. Leber. 

FIGURA 4- 

Instrumentum forfieiforme cruribus 
ope cochleae junctis, a) Brachium acie 
curva, b) Brachium sulcatum, specilli- 
forme. c) Trochlea utrumque brachium 
jungens. Thenoeis. 
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FIGUR 8. 

Ein halbrund, zweyschneidendes, 
dennoch an der Elinge dickes Messer 
mit einem festen Grifie; zur Ausrot- 
tung verschiedener Drusen-und Balg- 
geschwiilste, dergleichen sich Herr 
Professor von Leber schon lang be- 
diente. a) Desselben Durchschnitt, um 
die Dicke der Klinge zu sehen. 

P L AT T E IX. 

ZV DEN FIS TE L N-l 

FIGUR .. 

Die silberne, platte, und im Feuer 
gut abgelassene Ohrsonde zur After- 
fistel. Garengeot. 

FIGUR 2. 

Das ein wenig gekriimmte, an der 
Spitze nach ruckwarts mit einem Hct- 
ken versehene Fistelmesser , welches 
die eingehangene Ohrsonde Fig. l.j 
nach ihrer Richtung leitet. Heister. 

FIGUR 3. 

Der von Lebersche Kegel, nach 
Art des Rungens, welcher von einem 
weichen, z. B. Lindenholze gemacht, 
und bey der Anwendung gut mitFette 
beschmieret werden muls. Leber. 

FIGUR. 4.: 

Ein Hohlgang - oder Fistelwerk- 
zeug, das aus einer Klinge a), und 
einem ausgehohlten oder durchgebro- 
chenen Bogen b) bestehet, und mittels 
derSchraube c) in Gestalt einer Schere 
vereiniget wird. Thenoeis. 

D 
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FIGURA 5. , 

Culter. Ludovici XIV. , Galliarum 
Regis (sic denominatus, quod Rex 
primus hoc instrumento operationem 
passus erat) cui specillum argenteum 
apice acuto continuum est. 

Nota. Habentur similes, cultri, qui¬ 
bus specillum dictum ope trochleae 
firmatur. Brassens. Bionis. 

FIGURA «. 

Cultellus, apice nodulato, gracilis. 
Pott. 

Usus.Tn vulneribus punctis, sinubus, 
fistulis, coarctationibus. 

TABULA X. 

FOREICES. 

FIGURA i. 

Forfex recta, fortis , ordinaria. 

Usus. Inter, requisita deligationum 
et sectionum. 

FIGURA 2 . 

Forfex minor recta. 

FIGURA s . 

Forfex facie incurva (*) a latere 
conspicua. Couper. 


FIGURA '4. 

Forfex marginibus curva minor. 

FIGURA 5.- 
Forfex eadem major. 

FIGURA 6 . 

Forfex ad angulum obtusum in 


FIGUR 5 . 

Das koniglich franzosische FisteU 
messer (Ludwigs des XIV.) wo an 
die Klinge eine silbeme Sonde ange* 
lothet ist. Man hat dergleichen Mes¬ 
ser, wo die Sonde an die Spitze des 
Messers angeschraubt werden lr ant 1 . 
Brassem. Bionis. 

FIGUR 6. 

Das Fistelmesser nach PottsWc ise, 
Welches in allen Stichwunden, Hohl- 
geschwuren, Fisteln, urid auch Veren- 
gerungen sehr bequem ist. 

PLATTE X. : 

S C H ER EN. 

FIGUR i. • 

Eine glatte, gerade, starke Schere, 
zu Verbanden und Zergliederungen. 

FIGUR 2 . 

Eine kleinere gerade Schere. 

: F'IGUR..3. . 

Eine nach : der Flache gebogene 
Schere, nach Couper. (*) Daneben 
sieht man die Kriimmung der Blatter 
von der Seite. 

FIGUR 4. 

Eine kleinere krumme Schere. 
FIGUR 5 . 

Eine dergleichen grolsere. 

FIGUR 6. 

Eine nahe an dem Gewinde stufflpf- 
winklichte, so genannte Storchen- 


hypomochlio flexa, attamen ab angulo 
inde recta. 

FIGURA 7. 

Forfex similis priori , lamellis bre¬ 
vioribus. 

Nota. Omnium crurum annuli opti¬ 
me laevigati sensim in ea desinunt; hinc 
fortiores sunt, commodiusque digitis 
tractari, et mundari queunt. 

Usus cuivis chirurgo notus, et arbi- 


TABULA XI. 

ACUS VARIAE. 

FIGURA i. 

Tenaculum perforationi lobuli auri¬ 
culae inserviens. 

FIGURA 2. 

Acus lanceiformis , inferius cava, 
pro punctura lobuli auriculae, et ope¬ 
ratione labii leporini. 

FIGURA % 

Filum argenteum, vel plumbeum 
cavo acus fig. 2. concordans. 
FIGURA 4. 

Acus recta ordinaria. 

F I G U R A 5 ., 6. 

Acus curvae majores et minores. 

- FIGURA 7„ 8., 9- 
Acus in amputationibus usitatae. 
FIGURA 8- 

Auricula hujus acus -a latere perfo- 
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scknabel aludiche Schere, dennoch 
mit gerader Schneide. 

FIGUR 7. 

Eine dergleichen kleinere. Alie 
Griffringe sind so glatt, und in die 
Stangen unmerklich verloren; dafs die- 
selben in den Fingern liegen, und leicht 
zuleiten sind, Wie auch leicht gerei- 
niget werden kOnnen. 

Der Nutzen einer jeden ins beson- 
dere ist dem Wundarzte bekannt, die 
Wahl hangt von desselben Willkiir 
ab. 

PLATTE XI. 

N AD E LN. 

FIGUR t. - 

Ein Ohrzwcinger, wodurch man die 
Ohringellijcher machen kann. 

FIGUR 2. 

Eine Hasenschartenadel mit schnei- 
denderSpitze, und ausgehohltem Ende. 

FIGUR 3. 

Ein silberner Stift, der in die Aus- 
hohlung derNadel Nro. 2.passenmuls. 
FIGUR 4. 

Eine glatte Nadel. 

FIGUR 5., 6. 

Kleine und grfifsere Haftnadeln. 

' FIGUR 7., 8., 9- 
Amputationsnadehi. 8) Das Ohr 



rata, sic et finis, qui manubrium for- 
FIGURA 9 . 

A parte convexa perforata. 

FIGURA 10. 

Acus cylindriformis, medio curva, 
apice triquetra, extremitate inferiore 
plana, tribus foraminulorum paribus 
pro sex filis recipiendis instructa. Wob 

FIGURA m, ,2., 13. 

Acus pro gastroraphia, sutura no¬ 
dosa et elevata. 

FIGURA 14., .5. 

Acus pro ligatura arteriarum in 
aneurismatibus. 

FIGURA ifi. 

Acus liscindensrecta, pro setaceo. 

FIGURA 17. ' ' 

Acus longa, cuna, pro ligatura 
arteriarum intercostalium vulnerata- 

TABULA XII. 

IN S T R UME N TA 

PRO trepanatione. 

FIGURA Ii 

Arcus trepani simplex, a) Manu¬ 
brium. b) Globus volubilis in arcu, 
c) Pars inferior, seu receptaculum pro 
variis terebris recipiendis, foramine 
quadrangulari, et repagulo firmante 
instructum. 


yon der Seite, und so eben.das Ende, 
9) Das Ohr am Riicken u. s. w. 


FIGUR 10. 

Eine rundgebogene dreyschneidige 
Nadel, am untem Ende flach, mit 
drey Paar Locher, um eben so viele 
Eaden einziehen zu konnen, versehen. 
Wolstein. 

FIG.UR u., i 2 . s , 3 . 

Nadeln zuf Bauch-Schlingen-Knopf- 
und Zapfennaht. 

FIGUR 14., 15. 

Nadeln, welche bey Operationen 
der Schlagaderwunden und Geschwul- 
ste im Gebrauche sind. 

FIGUR 1 6. 

Die Haarschnurnadel, welche lan* 
Zenformig und zweyschneidend ist. 
FIGUR 17. 

Rippenschlagademadel; sie ist lang, 
gekrummt, von der Seite geohrt, und 
ebenfalls durchgebrochen. 

P L A T T E XII. 

TREPAsNATIO n. 


FIGUR i. 

Ein Trepanirhogen von der glattesten 
Gattung. a) Der Ballengriff. b) Die 
Bogenrolle.c)Das untereEnde,worin 
ein viereckiges Loch, und ein Druck- 
zapfchen, zur Aufnahme verschiede- 
ner Aufsatze vorfindig ist. 
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FIGURA 2. 

Perforator sagittiformis in arcu 
firmatus. 

FIGURA 3. 

Clavis pro firmando et excipiendo 
clavo e corona. 

FIGURA 4. 

Terehella manualis, in apice co¬ 
chlea coniformi instructa, ad evellenda 
ossicula. 

FIGURA s - 

Trepanum quadriscindens exfolia¬ 
tivum. 

FIGURA 6 . 

Mo 3 iolustre.ps.no fig.5. adaptandus. 

FIGURA 7. 

Conjuncta cum figura 5 '-6. 

Usus. Perforare et exfoliare. 


FIGURA 8. 

Trepanum exfoliativum simplex. 
FIGURA 9. 

Suggestus trepani exfoliativi triplex. 
FIGURA 10. 

- Trepanum conforme. Eotal. 

Usus. Ad dilatandam aperturam. 

FIGURA AF.. - 
Trepanum ordinarium conicum, 
cum clavo firmato,: et (*) «separato 
conspicuum. 

FIGURA 12. 

Trepanum cylindriforme, majoris 
generis, manubrio trephiniformi dicto. 


FIGUR 2. 

Der pfAlformige Aufsatz, in dem 
Bogen fest gestellet. 

FIGUR 3- 

Der Schliissel, um die Stifte in den 
Kronen an-und abzuschrauben. 

FIGUR-4. 

~D\e Reinschraube, um den ange- 
bohrten Knochen fassen zu konnen. 

FIGUR 5. •- - 

Ein vierschneidiger Abschalungs- 
aufsatz. 

FIGUR 6 . 

Die auf Nro. 5. genau passende 
Krone. 1 

FIGUR 7. 

BeydeStucke^— 6 . zusammen ver- 
einiget. Die Wirkung davon bestehet 
zugleich in dem Bohren, und Aus- 
schalen. 

FIGUR 8. 

Ein einfacher, zweyschneidender 
AbschMungsaufsatz. ; 

FIGUR 9. 

Ein dreyschneidender Aufsatz. 

FIGUR 10. 

Ein kolbenartiger Aufsatz, um eine 
kleine KnochenOffnung zu erweitern. 
Botal. 

FIGUR .1. 

Ein kegelahnlicher Eronenaufsatz 
sammt dem Stifte, welcher besonders 
(*) dabey abgebildet wird. 

FIGUR 12. 

Ein gleichweiter, walzenformiger 
Kronenaufsatz, an derTrephine, ver- 
E 



ope elateris a) firmatum ia apertura b). 
Manubrium cd) simul et vectes, seu 
elevatoria format. Vide Tab. XVIII. 


FIGURA 13.-*' 

Scopula e setis una extremitate cras¬ 
sioribus, altera subtilioribus constans, 
in medio ope cochleae: aurichalceae 
junctis. 

U?us. Ad purgandas coronas a sar¬ 
mentis. 

FIGURA 14. 

Specillum coniforme eburneum, aut 
argenteum, aut ex osse balaenae pa¬ 
ratum, planum, pro depressione durae 
matris, et simul catheteris muliebris, 
Tab. VLrilg. 9., embolum formans. 

■ FIGURA 15. 

Se rrula pro angulis per plures aper¬ 
turas trepano factis abscindendis, et 
marginibus complanandis. Leber. 
FIGURA 16.- 

Cultellus lentiformis pro laevigan- 
dis marginibus. 

Nota. Loco forcipula e Leberi cum 
lente, quam omisi, utor illa sub 
Tab. III. fi g . 3 , i entis iUius ]oco £ub _ 
jungo huic forcipulae lamellam pro- 
portionatam metallicam, cum prius 


moge der Druckfeder a) in der Offnung 
derselben b) befestiget. c d) macht nicht 
nur die Handhabe, sondern an den 
beyden Enden Hebel von der ersten 
Art. Siehe Platte XVIII. 

FIGUR j 3 . 

Ein feinerer, und ein groberer, in 
der Mitte vermUg desGewindes verei- 
nigter Borstenpinsel, zur Reinigung 
der Kronenzahne von den Knochen- 
spanen. - 

FIGUR 14. 

Eme elfen-oderjischbeinerne Sonde 
mit einem kegelformigen geebneten 
Ende, welche die Dienste eines Nie- 
derdriickers der harten Himhaut leistet, 
und die Stelle des Frauenkatheferstop- 
sels, Platte VI. Fig. 9., vertritt. , 
FIGUR x 5 . 

Ein Saglein, das mehrere gemachte 
Trepaniiffnungen gleich schneidet, und 
ebnet. Leber. 

FIGUR 

Das linsemhiliche Messer, um die 
Ungleichheiten in der Offnung zu 

Anmerkung. Das vom Herrn Pro¬ 
fessor von Leber anempfohlene Zcing- 
leln mit der Dinse, liefs ich aus der 
Ursache hinweg, weil dieses, wenn 
es verdorben ist, sich sehr schwef zu- 
richten lalst. Anstatt desselben be- 
diene ich mich des Platte HI. Fig. 3 . 
angezeigten; fur dasBlattchen schiebe 
ich eme metallene • geebnete, nach 
Grofse der Offnung, oder des Split-; 


instrumentum difficili reparationi sub¬ 
jaceat. 

FIGURA 17. 

Scalprum deauratorum et sculpi fu¬ 
ram semilunare, in parte concava lae¬ 
ve, a tergo crista donatum, a latere 
acie instructum, in apicem desinens. 

Usus. Reliqua facit superflua nu¬ 
mero et figura plura. 


T A B U L A XIII. 

PRO CATARACTA ET FISTULA 
LACRYMALI. 

. FIGURA 1. 

Culter pro incisione corneae. Richter. 

FIGURA 3. . ~- 
Cystotomus resiliens, pro punctura 
capsulae lentis. J.a Faye. 

FIGURA g. ' 

z Manubrium duobus gaudens instru¬ 
mentis;, a)-cochlear pro relictis parti¬ 
culis cataractae educendis. Baviel. . 

b) Hamulus subtilissimus in eumdem 
usum. Mohrenheim. 

FIGURA 4. ' 

Volsella subtilis cum manubrio in 
eumdem usum. Wenzel. 

FIGURA 5. 

Capsula eburnea, bicochleata. Bris- 
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ters, kleeblattahnliche Platte unter das 
Stiick, das abgezwicket werden soli.. 

FIGUR 17. 

Ein Schabeisen (gratoir) welches 
in der ausgehiihlten Flache ganz glatt, 
an der gewOlbten durch eine Grate 
verstarket, an der Spitze, und den 
beyden Randern scharfschneidend ist, 
nach der Art der Vergolder und Re- 
parirer.Da man mit diesem nach allen 
Anzeigen beykommen kann, so macht 
es uns alie iibrigen u. a..dgl.---Schabei¬ 
sen entbehrlich. 

PLATTE XIII. 

ZUM 

AVGENSTAAR, THRlNENFISTEL. 

. FIGUR 1. • . 

Das Hornschnittmesser, nach Herrn 
Ilofralh Richter. 

- FIGUR 2. 

Die verborgene platte Nadel, zur 
Offnung derKapsel, oder des Staar- 
behaltnifses, nach La Faye. 

FIGUR 3 . 

a) Daviels Ldjfelchen. b) Mohren- 
heims Hakchen, - zur Herausziehung 
zuriik gebliebener Theile. 


-p FIGUR 4. 

Das Kornzanglein. Wenzel. 
FIGUR 5. 

Das elfetibeinerne Gehause, worin 



sectu. Hujus acus a) concava. Richter. 
b) Plana punctata. Cheselden. c) Prio¬ 
ris a) capsula amota. 


: FIGURA 6 .., 7. 

Forficulae duae curvatae, curvatura 
harum: plano-lateralis (*) latere ob- 

Usus. In oculorum operationibus. 
Baviel. Richter. : 

FIGURA g. 

Volsella parva, communis. 

HZ FIGUR 9. 

Tenaculum palpebrae e filo argen¬ 
teo. Pellier. ■ 

FIGURA'io. 

Eductor semicylindricus, lamella 
cribriformi. f) Lamella semicylindri. 

Usus., Ad specillum per ductum Ia- 
crymalem naso adplicatum capiendum, 
et cum filo extrahendum. Leber. 


FIGURA 1.1. 

Specillum tenue argenteum , auricula 
projaceptione fili instructum. Mejean. 

FIGURA 12. 

Tenaculum argenteum cylindrifor- 

me, pro recipiendis.et firmandis tabu¬ 
lis, et specillis ope annuli, resiliens. 
Anel. 


die Ioffelformige Staarnadel a) nach 
Herrn Hofrath Richter, am andem 
Ende aber die glatte platte Nadel b) 
nach Cheselden befestiget, und ver- 
mOge der bejliegenden Kappe unbe- 
schadet verwahret werden. Brisseau. 

FIGUR 6 ., r .: 

Zwey krumme , und zugleich nach 
der Flache gebogene Scherlein. Nachst 
der Fig. 6 . (*) ist die Eriimmung zu- 
sammen gesetzt , aus Baviel und 
Richter. 

FIGUR 8- 

Ein Zdnglein (tenette). 

i FIGUR 9. - . • , 

Der aus Silberdraht verfertigte Aa- 
genliedhdlter'. Pellier. Richter. 

FIGUR ,0. 

Der rinnenformige Sondeleiter , 
oben mit einer durchlocherten Platte 
versehen; welcher in die Nasenhiiliie 
gebracht, die durch den naturlichen, 
oder kunstlichen Thranengang drin- 
gende Sonde aufnimmt, und nach 
aufsen leitet. (*) Desselben Durch- 
schnitt. Leber. 

FIGUR 

Eine feine Haarsonde, riickwarts 
mit einera Ohre versehen, damit man. 
einen Faden durchziehen kann. Von 
Mejean. 

FIGUR: J2. , _ 

Eine silberne federartige Handhabe, 
die mittels des Schubringes ein Elob- 
chen vorstellet, um so wohl dieRohr- 
ehen, ais die Sucher fest zu halten. 
Nach Anel. 
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FIGURA i S - 

Specillum, longum, curvum. Mejean. 
FIGURA 14. 

Tubulus adposititius, ut fig. 12 . 
Anel. 

FIGURA 15. 

Tubulus capillaris aureus. Leler. 
FIGURA 16. 

Tubulus longior pro syringa.Fig. 18- 
FIGURA ,17. 

Tubulus brevi6r, obtusior , conicus, 
qui recipit tubulos fig. 12. 14. 15. ope 
cochleae fig. 18* firmandos. 

FIGURA 18. 

Syringa, cum tubulo ( 3 ) adpositi- 
tio capillari. Anel. 

FIGURA 19. 

Tubulus coniformis modice incur¬ 
vus, lamella rotunda instructus. 

FIGURA 20. 

Alius ejusmodi magiuscule incurvus. 
Usus utriusque pro sustinendis aper¬ 
turis. Heister. 

TABULA XIV. 

PRO POLYPIS , ET HAEMORRHA¬ 
GIA NARIUM. 

FIGURA i.. 

Cannulae duae argenteae parum cur¬ 
vatae, in apice subrotundae, a) Vagi¬ 
nulae duea conferruminatae, sus deque 


FIGUR 13. 

Eine Sonde nach Mejean. 

FIGUR 14. 

Ein AufsatzrOhrchen, so wie Fig. 1 2 . 
Anel. 

FIGUR 15. • 

Ein goldenes, feines Robrchen. 
Leber. 

FIGUR 16. 

Ein langeres Rohrchen, zurSpritze 
fon Fig. 18- 

FIGUR 17. 

Ein kiirzeres Rohrchen zumSchrau- 
ben, anwelches die Rohrchen Fig. 12. 
14. 15. passen. 

FIGUR 18. 

Die Spritze sammt angeschraubten 
Rohrchen (C), welche alie die Vor- 
hergehenden aufnimmt. Von Anel. 
FIGUR 19. 

Ein kegelfOrmiges, ein wenig ge- 
krummtes Rohrchen, mit einem run- 
den Plattchen versehen. 

FIGUR 20. 

Ein ahnliches etwas mehr geboge- 
nes. Beyde zur Erhaltung einiger nO- 
thiger Offnungen. Heister. 

P L A T T E XIV. 

ZU POLYPEN, NASENBLUTFLUSS. 


FIGUR 1. 

Zwey an einander vereinigte silbeme 
Rijhren, oben ein wenig gebogen, am 
Ende geriindet. a) Zwey zusammen 
F 
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mobiles, conjungentes partem superio¬ 
rem cannularum, b) Vaginulae inferio¬ 
res longiores, mobiles, ut priores, ansis 
lateralibus instructae. 


FIGURA 2. ' - 

Grallula chaiybea, manubrio annu¬ 
lari instructa, ad vaginulas superiores 
a) altius mo vendas. Missen. 

FfGjJRA s . 

Cannula metallica, ope septi divisa 
ii) canales dups. (©) Segmentum divi¬ 
sionis. Inferius duabus alis donata ma¬ 
nubrii loco, pro firmandis filis. Leber. 


FIGURA 4. 

Ejusdem formae instrumentum, non 

nmil planius, e ligno alivaceo aut buxi, 
cum duobus canalibus parallele excur¬ 
rentibus, inferius alis instructum (.).) 
Hujus segmentum. 

Nota. Priori vel ex eo praeferen- 
dum, quia ab obambulante gestari po¬ 
test, :nec filum facile rumpitur 


gelotbete, kurze, auf-und absehieb- 
bare Seheidpn, welche die obem Enden 
derziveyRohren vereinigen. b) Zvvey 

ahnliehe ebenfallszusammengelothete 

langere Scheiden, seitwarts mit lang- 
lichten Ringesn versehen, 

- -FIGUR 2. 

Das stahleme Kriicklein, oben mit 
einem ringahniichen Griffe, um die 
■ kleineren Scheiden a) hoher hinauf 
zu schieben. Nyssen. 

FtGUIl z- 

Eine silberne, oder mefallene runde 
Rohre, unten mit zwey Fliigeln ver¬ 
sehen, theils um sie besser fassen, 
theils um den Faden umwickeln und 
befestigen zu konnen. Oben isf jhre 
runde Hahle durch eine bej einen und 
einen halben Zoll lange eingelothete i 
Platte in zyvcy gleiche Rsume (©) g 
eingetheilet, deren Grund O uber 
derselben zu sehen ist. Non Leber. 

FIGUR 4 . 

Eine Boppelrohre von Olivenholze, 
deren Gestalt aus der Figur, und die 
y.xvey .Offhungen uber derselben zu 
sehen sindC. 

Nnmerkung. Dazu verleitete mich 
die Unbequemlichkeit bey einer Frau, 
der ich einen Mutterpolyp abdrehen ' 
mufste, womit sie alie mogiiche Ver- 
richtungen dm Hauswese» leistete^ 
welches sie bey den zwey Vorherge- 
henden, und anderen .nicht thun konn- 
te. Seit dem bediente ich. mich dersel- 
ben in dergleicheaFallen mit dem be- 
stenErfolge. 



FIGURA 5. FIGUR 5. 

Cannula argentea, cum filo elastico Das Rohrchen mit der Uhrfeder, 
nodulato, pro adplicatione variorum daran ein Knopfchen befestiget ist, 
corporum: ad polypos, et in haemor- um Korper, z. B. in Polypen, beson- 
rhagiis narium. ders aber im Nasenblutsturze durch 

den' Mund in die hintere NasenhOhle 
bringen zu konnen. 

FIGURA 6. FIGUR 6 . 

Forceps curva, cochleata, perfora- Eine etwas krumme Polypzange , 
taque, marginibus dentatis. Crura recta deren Loffel ausgehohlt, durchlochert. 
ope elateris diducuntur, mobili repa- und die Rander gezackt sind. Die 
gulo firmanda. Mutuata a Bell. Griffe sind ganz gerade, mit einer Er- 

Offnungsfeder und einem Schubringe 
zum Schliefsen versehen. Sie hat den 
Vorzug vor den gefiederten so wohl 
in Riicksicht der Ersparung des Um- 
fanges, ais des willkurlichen Druckes 


FIGURA 7. 

Forceps similis recta, non penitus 
claudenda ope repaguli. : 

. Nota. Utraque volumine, ,et arbi¬ 
traria pressione illis, elatere instructis, 
praeferenda. . 

FIGURA s. 

Apertura et facies interna cochlea¬ 
ris fig. 6. 7. 

.Nota. Curvatura'cochlearium de¬ 
pendet a circumferentia' polyporum. 
D. de Leler tali, sed oblique curvata 
forcipe in amputatione linguae prae- 
ternaturaliter prolongatae usus-est. 

FIGURA 9. 

Filum, aut chorda clavicembali ar- 
gentea, vel aurichalcea, pro eodem 
usu, ut fig. 5 . ■ : - 


auf den Polyp. Bell. 

FIGUR 7. 

Eine dergleichen gerade nichtganz- 
lich geschlossene Zange. 


FIGUR 8. 

Die Offnung und innere Aushohlung 
eines Loffels yon Fig. 6 % -j. Die Kriim- 
mungen der Loffel erheischet die GrOs- 
fe/und derUmfang desPolypen. Herr 
Pr.qf. Leber bediente sich einer derley 
schief gebogenen, zur Abnahme einer 
widernaturlich verlangerten Zunge. 

FIGUR 9. 

Ein messingener oder kupfemer Cla- 
vicembel- Oder Cithardraht, dessenman 
sich anstatt des Fig. 5. angegebenen 
Werkzeugesebensogutbedienen kann. 
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PRO POLYPIS, ET HETERO- 
GENEIS. 


ZU POLYPEN, VND FREMDEN 
KdRFERM 


FIGURA .. 

Crura ostagrae, quorum formas vi¬ 
dere est varias, aa) Partes crurum su¬ 
periores quadrangulariter excavatae, 
pro receptione extremitatum osta¬ 
grae. bb) Alae cochleatae ad firman¬ 
das ostagras in aa).. cc) Ostagrae bra¬ 
chia curva, in apice dentata, in aa) 
firmata, dd) Repagulum articulare, 
mobile, ad crura invicem firmanda. 


FIGURA e. 

Ahae formae ostagrae rectae, sul¬ 
catae , similes cochleari, a parte con¬ 
vexa, et concava, visui patulae. 

Usus. Pro polypis. 

FIGURA 3. 

Ostagrae aliae, in superiore extre¬ 
mitate ad angulum recto proximum 
flexae, a) Pars tergo convexo obversa, 
b) Pars interna excavata; ambae mar¬ 
gine dentato. 

Nota. Substitui potest forcipibus a 
Petit, Flattner, Richter, in usu ha¬ 
bitis. ' 

Usus. Ad rotulas.post trepanatio- 
nem , et alia heterogenea extrahenda. 


FIGUR 1. 

Ein ZangengesteUe zu verschiedenem 
Gebrauche. aa) Zwey Hauptstangen 
an ihrem obern Theile mit vierkanti- 
gen Lachern, zur Aufnahme verschie- 
dener Aufsatze versehen. bb) Zwey 
Schraubstifte, um die Aufsatze zu be- 
festigen. cc) Zwey krumme Aufsatzar- 
me, wodurch das Werkzeug die Gfe- 
stalt einer Schlundzange erhalt. dd) 
Der zusammen geschlossene Schieber, 
wodurch der gefafste Karper befesti- 
get, und die Zange zusammen getrie- 
ben wird. 

FIGUR 2. 

Zwey loffelformige Aufsatze, die 
in das Gestelle Fig. 1. passen. Einer 
ist vondergewolbten, derzweyte von 
der inneren ausgehohlten Seite zu 

FIGUR 3. 

Zwey ibinklichte Zangenaufs&tze; 
a) deren aufsere Flache erhaben, b) die 
innere ausgehohlt: beyde mit gezack- 
ter Miindung. 

Anmerhing. Sie konnen die Stelle 
der von Plattner, Petit, Richter em- 
pfohlenen Zangen vertretten. 

Der Gebrauch ist: die Scheibe nach 
der Trepanation u. s. w. zu heben. 


FIGURA 4- 

Forceps, vel belulcum, cruribus se¬ 
parabilibus, fibula mobili ad modum 
Levreti junctis, superiore extremitate 
in pedes hirciformes desinentibus. Cum 
itaque crura separari queant, ante ad- 
plicationem crus massae emplastri in¬ 
tinctum separatim in vulnus immittitur, 
tumque aliud modo simili, corporeque 
heterogeneo prehenso, jungitur, sicque 
extrahitur heterogeneum. Seorsim spe¬ 
ctata crura in partibus duris, fixis, 
osseis, vices vectis primi vel secundi 
generis supplent. 


* Extremitas pedum hirciformium 
una bidentata, altera unidentata est. 

FIGURA 5.' 

Forceps brachiis curvis, extremitate 
recta cochleiformi excavata, a) Arti¬ 
culus cochlea alari instructus, foramen 
alterius cruris penetrante et firmante. 
Crus masculinum hamulo, foemineum 
annulo pro pollice instructum est. 
Bickter. 

Usus. In polypis uteri, vaginae, et 
intestini recti. 


FIGUR 4. 

Eine Kugelzange, welche vermOge 
des levretischen Stift-und Schuber- 
schlusses aus zwey Theilen, und be- 
sondern GeiMiilsen bestehet. Man lei- 
tet einen Theil davon in den Schiufs- 
canal, und unter die Kugel; wo es 
nothig ist, bringet man den Gespan 
auf die andere Seite des Korpers, ver- 
einiget vermOge des Schubers beyde 
Theile, und ziehet durch geraumeii 
Platz das Enthaltene aus. Nach er- 
probter Uberzeugung scheinet sie den 
Vorzug vor allen iibrigen Kugelzie- • 
hern und Schrauben zu verdienen. 

Einzeln betrachtet, ist ein jeder be- 
sonderer Theil an einen festen Kor- 
per, der sich. in einen Knochen einge- 
senket hat, anwendbar, und ais ein 
Hebel der ersten und zweyten Art zu 
betrachten. 

* Der Durchschnitt der Mundung. 

FIGUR 5- 

Eine ausgelogene Polypzange, 
welche vermoge des in dem Schlusse 
angebrachten Flugelstiftes, und der in 
dem zweyten Theile durchgebroche- 
nen langlichen Offnung aus zwey Ar- 
men bestehet; an dem weiblichen 
Theile bestehet der Griff aus einem 
Ringe, an dem mannlichen in einem 
Haken. Yon Richter. 

Der Nutzen scheinet mehr bey den 
Polypen der Mutterscheide und des 
Afters,als der Nase und des Rachens 
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FIGURA 6. 

Repagulum biarticulare, semiaper¬ 
tum ad fig. i. d). 

tabula xvi. 

PRO ORE, ET DENTIBUS. 

FIGURA i. 

Dioptra, dilatatorium, seu specu¬ 
lum oris, cujus crura ope coni cochleati 
successive dilatari possunt; crura in 
extremitatum facie externa transversim 
sulcata, foraminulisque pertusa sunt, 
ut corio, obduci possint; sic quoque 
crura speculi, si opus, ad latus curvari 
possunt, a) Clavis, coni. 


Usus. Instrumentum in operationi¬ 
bus cavi oris reliquis praeferendum. 

FIGURA 2 . 

Forceps, seu dentagra germano¬ 
rum, seu pelicanus vulgaris. Cochlea 
intercrurali carere potest. 

FIGURA s . 

Forceps dentoria, elatere intercru¬ 
rali instructa. Pro infantibus. 

FIGURA 4 . 

Alia forceps ejusdem magnitudinis, 
m extremitate curva elatere quoque 
donata, a) Curvatura a latere reprae¬ 
sentata. 

Usus, Pro dentibus infantum, et ra¬ 
dicibus relictis evellendis. ' 


FIGUR 6. 

Der eroffbete Schubring, zur Fest- 
stellung der Zange Fig. i. 

P L ATT E XVI. 

MUND, UND ZAHNWEPtKZEUGE. 
. FIGUR j. .... 

Ein Mundspiegel , oder Schralibe, 
dessen Schenkeln vermoge des am Ge- 
winde angebraehten Xegels gemaeh- 
Iieh, undbis auf den sichersten Punct 
aus einander getrieben werden k5n- 
nen. Sie sind eingekerbt, und durch- 
liichert; konnen also mit einem Leder 
uberzogen, auch nach Belieben etwas 
mehr gekrummt angegeben werden. 
a) Der Schliilsel dazu. 

Nutzeh. Ist bey allen Mundopera- 
tionen allen Ubrigen vorzuziehen. 
FIGUR 2 . 

Die deuische glatte Zdknzange. 
Der Sehrauben davon konnte vermie- 
den werden. ~ 

FIGUR. 3 : 

Eine ganz gerade , und schmale ge- 
fiderte Kinderzahnzange. 

FIGUR 4. 

Eine eben so kleine, doch in ihrer 
Miindimg ausgebogene Zange, zur 
Ausziehung so wohl kleiner, und be- 
weglicher grofserer Zahne, ais auch 
der zurtick gebliebenen Wiirzeln. a) 
Die ausgebogene Krummung dersel- 
ben von der Seite. 



FIGURA 5. 

Dentarpaga tirhizagra, germanis 
pes caprae duplex. 

• FIGURA fi. , . 

Rhizagra, seu pes caprinus, sim¬ 
plex, a quodam rustico in usu habitus. 

FIGURA 7- 

Pes caprinus duplex cum mobili 
rhizagra. ; 

Usus. Duplex, notus. 

TABULA XVII. 

FIGURA 1. 

Elevatorium compositum, tripes, con¬ 
stans tqbo' cyljndricor aurichalceo, cu¬ 
jus, discus inferior in medio foramine 
quadrangulari provisus, ope cochleae 
cylindro affirmatur. Pars superior cy¬ 
lindri operculo subjacens annujum fer¬ 
reum recipit, cruribus Iribus, articula- 
riter firmandis inservientem; annulus 
hic operculo conico, quod foramine 
rotundo perforatum, figitur. 

aaa)Tres cochleae a latere cylindri, 
quarum ope crura magis, minusve con¬ 
vergentia fiunt. 

bbb) Crura tria articulata, extremi¬ 
tate inferiore latiore foraminulata, 
pulvillis munita., 

cc) Pertica perpendicularis, supe- 


FIGUR 5. ... 

Der doppelte deutsche Geiffufs. 

FIGUR 6. 

Der ehfache Geifsfufs; \on einem 
Bauer entlehnt. 

FIGUR 7. 

Ein doppelter Geifsfufs , in Gestalt 
eines Uberwurfes, dessen Wirkung 
nach aus und einwarts (ohne ihn aus 
der Hand zu lassen) sicher ist. 

P L AT T E XVII. 

, FIGUR 1. 

Ein dreyfiifsiges Hebezeug, das. aus 
einer walzenformigen Rohre bestehet, 
die einen eingeschrankten viereckigen 
durchgelOchertenBoden hat. Am obern 
Theiie der Walze ruhet unler der 
Kappe ein eisemer Ring mit drey Ge- 
winden , worin die drey Schenkel sich 
bewegen. Dieser Ring wird mit einer 
metallenen, kegelfarmigen, durchlo- 
cherten Kappe vermOge ihrer Schrau- 
be befestiget. 

aaa) Die FlUgelschraubenmutter, 
welche die Schenkel dem Mittelpun- 
cte nahem, oder davon entfernen. 

bbb) Die drey beweglichen Schen- 
keln, die am untern Ende breiter, ein 
wenig ausgebogen, durchlochert, und 
mit einem mit feinem Leder uberzo- 
genen Hutfilze gefuttert sind. 

cc) Die Hebe- oder Mittelstange, 
oben bis zur Halfte rund, und mit 
Gewinde eingeschnittenzugleich mit 



rius cochlea, et simili ala (.)) provisa, 
quae elevari, remittique potest. 

dd) Ejusdem perticae pars inferior 
quadrangularis, foramen disci inferio¬ 
ris penetrans. 

ee) In extremitate perticae adparent 
duo articuli cruciati, famulantes fle¬ 
xurae in partem quamlibet. 

f) Hamulus articuli inferioris. 

gg) Cochlea alaris, qua f) firmatur. 

hhh) Elateres crura a cylindro amo¬ 
ventes. 

i) Conus spiralis, articulo, quo f) 
firmandus. 

Usus. Ex figura et nomine. 

°ng° a veteribus, ut Sculteto. 
Richterus huic simile commendat. Lo¬ 
candum fuisset inter instrumenta pro 
tepanatione, quod spatii defectus pro- 


figura 2. 

Pelicanus vel dentarpaga. Fau- 
chard. 

FIGURA. 3 . 

Clavis anglica. a) Uncus in lobulo 
m omnem partem mobili, articulus su¬ 
perius sulco cruciato instructus, b) Tra¬ 
becula in sulco perticae recondita, 
elatere instructa, q Ua lobulus ope sul¬ 
ci cruciati firmatur, c) Lineae puncta¬ 
tae manubrii lamellam indigitant, qua 
mediante lobulus auferri aut firmari 
potest. 


einerFliigelmutter 3 versehen, um si e 
aufziehen, oder herablassen zu konnen. 

dd) Der mittlere vierkantige Theil 
der Stange, die durch eine ahnliehe 
Offnung der mittleren Platte lauft. 

ee) Ein kreuzweis gestelltes Dop- 
pelgewinde, um alleBewegungen her- 
vor bringen zu konnen. 

ff) Der Haken, der das unterste 
Gewinde bildet. 

gg) Ein FlUgelstift, um den Haken 
f) zu befestigen. 

hhh) Die drey Federn, welche die 
Schenkeln von der Walze entfemen. 

i) Ein Schraubenkegel, wie der Ha- - 
ken f) zu befestigen. 

Den Gebrauch zeigefi die Gestalt, 
und der Nahme. Es hat seinen Ur- 
sprung von den Alten, von Skultet, 
n.a. Von Richter wird ein ahnliches 
empfohlen. Es hatte seine Stelle unter 
den Bohrwerkzeugen einnehmen sol- 
len, welches aber der MangeI des 
Raumes nicht zuliefs, 

figur 2 ; 

Ein alter starker Ubenmirf von 
Fauchard. 

' FIGUR 3 . 

Der englische SchliisseL a) Der 
Haken an einem hewegliehen Lappen, 
welcher an der Endplatte der Stange* 
emgeschnitten ist, und, wenn der Ha¬ 
ken auf diese oder jene Seite gedrehet 
wxrd eine mit dieser gleich laufende ■ 
fi urche machet. 


. Usus. Ob mobilitatem lobuli den- 
tagram rectam et lateralem format» 
Wrabecz. 


FIGURA 4. 

Alia species clavis dentariae, cu¬ 
jus extremitas alata, simulque articu¬ 
lata est. a) Lobulus seu ala a latere 
obversa; b) a facie antica» c) Cochlea 
solida. 


Usus. In adplicatione hujus , cum 
lobulus sit mobilis, praecavetur, vali¬ 
dior partium pressio. Hammer. 

FIGURA 5. 

. Dentarpaga germanica seu com¬ 
munis , cujus lineus , ope manubrii et 


b) Eine gefederte Stange mit eiiiem 
hervor ragenden Lappchen , welche 
bey dem Drucke aus der Furche Sich 
erhebet, und bey dem Nachlassen in 
diese zuriick fallt, und den Lappen 
des Hakens fest halt. 

c) Die punctirten Linien zeigen den 
verborgenen Schraubenzieher an, wenn 
es nOthig ist,- einen kleiiieren oder 
grofseren Haken zu befestigen. Dieses 
Werkzeug kann auf dreyfache Art 
angesetzt und gebraucht werden. Von 
Wrabecz. 

.FIGUR 4. 

Eine andere Art eines englischen 
Schliissels, woran der Haken an der 
Hauptstange vermSge des in derselben 
eingeschraubten Stiftes befestiget isti 
DessenLappe.oder so.genannter Bart 
mittels eir.es ■ Gewindes (Charniere) 
aus zweyTheilen bestehet; der.obere 
Theil ist mit der Hauptstange befesti¬ 
get, der untere aber gegen einen Drit- 
theil eines Zirkels beweglich.: 

a) Der Lappen sammt dem ( 5 ewin; 
de von der Seite; b) derselbe von 
vorn zu betrachtefi»' 

c) Der Schraubstift, der deh Haken 
auf diese oder jene Seite: befestiget. 

Bey der Amocndung legt sich der 
Lappen an das Zahnfleisch und die 
Kinnlade, ohne : dieselbe so gewaltig, 
wie die andern, zu -drucken, Von 
Hammer. 

FIGUR 5 - 

Der allgemeirie deuische Uber- 
wurf, der vermoge der mit dem Griffe 
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cochleae, vagina tectae, elongari aut 
abbreviari potest. 

Nota. Forceps a Charpentier m- 
venta melius in collectionibus inven¬ 
tionum mechanicarum locatur. Reli¬ 
quae a Fauchard, Bucking superfluae 

TABULA XVIII. 


vereinigten Schraubenmutter verlan- 
gert, und verkurzet werden kann. 

Des Herrn Charpentier so sinn- 
reiche mechanische Zange gehort in 
eine fiirstliche Sammlung; die Werk- 
zeugedes Fauchard und Bucking sind 
ganz entbehrlich. 

platte XVIII. 


FIGURA .'i, 

ex osse sepiae paratus , qui 
gracilior esse posset, inferius manu¬ 
brio corneo, superius spongia instru¬ 
ctus. Willis. 

Nota. Superflua sunt setaeBartho- 
et Hildani; filum duplex contor- 
a Stalpart van der Wiell; bacil- 
concavus ejusdem ; filum plum¬ 
beum Arculani ; filum cupreum Ryf* 
fii etc. 


FIGURA a. 

Volsella j seu ostagra recurva, pro 
extractione heterogeneorum ex oeso¬ 
phago. 

FIGURA 3. 

Brachium superius divisum. 

FIGURA 4. 

Brachium inferius manubrio firmum, 
ha) Manubrium conjuncti, et separati 
brachii ad angulum obtusum, bb) An- 
nulus separatus, et communitus ansu-' 
la pro indice, cc) Ansula oblonga bra- 


FIGUR j. 

Der platte fischbeinerne Hdlsstofser , 
der etwas dunner sejn konnte. Von 
Willis. 

Anmerkung. Entbehrlich sind die 
alte Burste des Bartholins , des Fa¬ 
bricius vanHilden Hohlrohrchen von 
P'etit verbessert: Arkulans Bleydraht; 
Ryffs Kupferdraht u. s. w. Der gewun- 
dene Draht des Stalpart van der 
Wiell; der kettenformige von Petit. 
FIGUR 2 . 

Eine Halszange, um fremde Korper 
aus dem Schlunde zuziehen, ganzge- 
fchlossen. 

FIGUR 3. 

Der obere Arm derselben. 

FIGUR 4. 

Der untere Arm sammt dem Griffe. 
aa) Die Handhabe, die einen stum- 
pfen Winkel macht , mit hornernen 
Schalen iiberzogen. 

bb) Der Ring fur den Zeigefinger 
mit einem langlichten Ansatze. 

- cc) Ein dergleichen Ansatz des- 



'cliii superioris cum cochlea, dd) Ansu¬ 
la cum cochlea solida annuli b) a par¬ 
te inferiori cochlea cava brachio supe¬ 
riori firmata. ee) Incisurae longitudina¬ 
les brachii inferioris pro susceptione 
ansularum et earum motu, quo bra¬ 
chia superius aperiri vel claudi queant, 
ff) Crista extremitatis brachii supe¬ 
rioris pro pollice. 


Usus et adpliccctio fit, dum manu¬ 
brium vola manus et tribus digitis pre¬ 
hensum, pollex ad cristam f), pollex 
ad annulum b) adplicatur, sicque bra¬ 
chia movendo aperiuntur plus minus, 
corporaque - heterogenea, praesertim 
transverse sita, brachiis in apice sulca¬ 
tis prehensa extrahuntur. 

Nota. Instrumentum hoc D. de 
'Brambilla Tab. XXV. fig. i- 2. 3. 
edidit. Modernam emendationem ob 
festinationem hujus editionis tunc ad¬ 
dere non potui. 

FIGURA 5- = 

Tribulcum, * seu instrumentum tri¬ 
plex in toto. 

FIGURA 6. 

Pars una, seu mas hujus.. 


obern Armes ; die runde Schraubeii- 

dd) Der Ansatz,'und das.Gewinde 
an dem Ringe b) von unten, und die 
Schraubenmutter an dem oberfi Arme. 

ee) Zwey lange Offnungen des un- 
tern Armes, darin die Ansatze c) und 
d) spielen; damit ein Arm an dem an- 
dern glitschen| und die Endtheile sicli 
bffnen oder schliefsen konnen. 

ff) Eirt hakenformig ausgehohlter 
Ansatz am untern Ende des obern Ar¬ 
mes fur den Daumeri, durch welchen 
der Arm vorgeschoben, und das Werk- 
zeug eroffnet wird. 

Der Gebrauch desselben ist folgen- 
. der: der Griff wird mit dem Ballen und 
drey Fingern gefafst, die Daumenspi- 
tze kommt an den Anfatzf), und der 
Zeigefinger schlieiset das Werkzeug, 
Und halt den gefafsten fremden Korper, 
besonderSWenn er quer liegt,fest. Da¬ 
mit der fremde Korper nicht auSglit- 
schen kOnne, Sind an den Schnabeln 
Einkerbungen. 

Anmerkung. JIerr v. Brambilla 
gabdiese Zange in Seinem IUstrumenta- 
rio Tab. XXV. Fig. 1. 2. 3. heraus. 
Die gegenwartige Verbesserung konn- 
te ich dazumahl Wegen der BeschleU- 
uigung dieser Ausgabe nicht liefem. 

F1GUR 5. 

Der Kugelzieher von Persis ; das 
ganze Werkzeug vereiniget. 

KIGUR 6. 

Der mannliche Arm desselben. 
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FIGURA y. 

Excavatio ejus cochlearium; 

FIGURA s. 

Cochlea duplex , seu belulcum: aa) 
conjunctio cum clavo alari; bb) extre¬ 
mitas superior cochleariformis latera- 
liter posita, c) Extremitas inferior ve- 
ctiformis cochleata. dd) Annulus manu¬ 
brii pro pollice, conjunctim,, et seor¬ 
si® exhibitus, ee) Cochlea prope an- 
nulum , ope cujus pertica sola cavo 
cruris masculini et ejus cochleae fir¬ 
matur. f) Cochlea acuta duplex, scin¬ 
dens pro recipiendis filamentis et hete- 
' ro g e neis, in purgandis cavis ac vulne¬ 
ribus ; simili modo servit perfora¬ 
tioni et extractioni plumbi selopetarii. 
Persis. 


TABULA XIX. 

PRO DETRACTIONE EXTRA- 
VASATORUM. 

FIGURA i. 

Xlcus curri/ punctoria chalybea, va¬ 
gina argentea munita, manubrio cor¬ 
neo. a) Acus denudata, secundum dor¬ 
si longitudinem sulcata, b) Sulcus cir¬ 
cularis, prope apicem acus foraminu- 
Iis oblongis lateralibus, vaginae con¬ 
cordans, ut in adplicatione hujus minus 


FlGUR 7. 

Die innere Aushohlung der Loffel, 
FIGUR 8 .- 
Die Kugelschrau.be. 
aa) Der Schlufs mit einer Fliigei- 
niethe. 

bb) Die loffelformige Miindung, 
von der Seite anzusehen. 

c) Der untere ein wenig gebogene, 
und grofsere loffelartige Hebel. 

dd) Der Ririg fur den Daumen, im 
Ganzen und abgesondertanzuwenden, 
ee) Das Gewinde, durch welches 
dasselbe in dem mannlichen Schenkel 
befestiget wird. 

f) Die mit zwey Gangen der Ge¬ 
winde versehene scharfe Kugel-oder 
Bleyschraube, zur Aufnahme, auch 
■Umwicklung der Beinfaserchen, .wie 
auch fremdartiger Dinge hey Reini- 
gung der Hchlen u. s. w. Mangebrau- 
chet sich derselben auch in der Anboh- 
rung der eingedrungenen Bleykugelm 

P L A T T E XIX. 


FIGUR .i, 

Ein hummer Trokar (Trois-quarts) 
in der silbernen Scheide; 

a) Die Furche darin nach der gan¬ 
zen Lange. . 

b) Die Einkerbung, Jbder der Hals 
nachst der schneidenden Spitze, wel- 
che mit den z wey langlichten Offnun- 




experto fluidum prope manubrium ad- 
pareat. c) Diameter ejus. 


Usus. Ad puncturas supra ossa pu¬ 
bis per vaginam vel intestinum rectum. 
Denis. Petit. 

FIGURA 2; 

Acus punctoria vulgariscannula 
sua nudata, a) Manubrium corneum, 
b) Cannula argentea praecedentis acus, 
discum in medio penetrantis, c) Cana¬ 
lis pari disco pro conjunctione provi¬ 
sus; d) Operculum, cujus ope aper¬ 
tura cannulae, dum indicatur, claudi 
potest. Leber. 

FIGURA 3. 

Acus punctoria vagina et canali pro¬ 
visa , sicut in adplicatione adhiberi 
solet;. 

FIGURA 4. 

Acus punctoria subtilis inhydroph- 
thalmia, obstructione Aut hernia sac¬ 
ci lacrymalis, et perforatione Ossis un¬ 
guis, cum et sine cannula adhibenda. 

. FIGURA 5. 

Acus punctoria curva, lanceiformis 
pro laryngotomia , bronchotomia et 
paracenthesi pectoris, a) Acus vaginae 
conjuncta, b) Curvatura lamellae, et 
vaginae, c) Circumferentia disci; Bau- 
ehot. 
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gen der Scheide iibereinstimmen mufs, 
damit dieFeuchtigkeit entgegen fiies- 
fe, und der Ungeiibte daraus iiber- 
zeugt werde, dafs er in die Hohle ge- 
drungen habe. 

. c) Der Durchschnitt derselben. 

Der Gebrauch davon iit: ober den 
SchamknQchefl durch die Mutterschei- 
de, durch den Mastdarm dieFeuchtig- 
keiten auszuleeren. Denis. Petit. ' 
FIGUK 2. 

Eine Abzapfnadel ohne Scheide; : 

a) Das hOrneme Haft. 

b) Die siibeme Scheide,vdie durch 
die quer durohlSehertePlatte hervor 
raget. 

- c) Die Einne oder das;Schiffchett: 
sammt abnlicher Platte, die mit der 
vorigen vereiniget vvird,' 

d) Ein silberner StOpsel dazu. Leber-. 
FIG.UR '3. 

Eine mit Scheide und Rinne verer- 
nigte Abzapfnadel, wie sie in der An- 
wendung gebraucht wird. 

. FIGUIU 4.. t: :-.z i 

Ein sehr feiner Trokar zur . Augen; 
wassersucht j Thranensack u. s. w., 
mit und ohne die Scheide anzuwenden. 

FIGUR s- 

Ein lanzenfOrmig gebogener Tro- 
kar, zur.Offnung der Luftrohre, und 
zur Brustrvassersucht; 

a) Mit seiner Scheide vereiniget. 

b) Die Beugung der Klinge. 

c) Der Umkreis des aufsern Blat- “ 
tes der Scheide; Bauchot. . 
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TABULA XX. 


P L A T T E XX. 


CATHETERES. 


KATHETER. 


FIGURA i? 

Catheter caeteris crassior et longior, 
curvatura 'diversa, pro viris. 

FIGURA 2. s . 

Catheteres minores et graciliores; 
FIGURA 4. 

Catheter minimus pro infantibus 
FIGURA 5. 

Catheter muliebris pro adultis. 

. FIGURA 6. 

Catheter subtilis rectus, pro junio¬ 
ribus. Ilie idem, si vaginae acus pun- 
ctoriae concordat, inservit pro humo¬ 
ribus spissioribus degeneratis educem 
dis , nec non removendis obstaculis. 

. Nota .Catheter fig. x. extremitate ob¬ 
tusa foraminulis instructus est, ad me¬ 
thodum gallicam > reliqui autem prae? 
diti sunt duobus foraminulis laterali¬ 
bus ad mucosam et sabulosam urinam 
facilius educendam; oscula omnium ca¬ 
liciformia sunt, :non tantum ob tubu¬ 
lum syringae, si injectione opus, sed 
et ob operculum conicum, si opus, 
promptius adaptandum; auriculae 
osculi omnes oblongae sunt: De la ' 
Chaud catheter nodulatus, nodulo 
prominente instructus, non est in usu~ 


FIGURA 7.' • 

Catheter ex resina elastica paratus, 


FIGUR i. 

' Die grbfste und starkste Gattung 
eines Katheters fur Manner. 

FIGUR ». 

Etwas kleinere und diinnere. 

FIGUR 4. 

Die kleinste GattUng fur einen Kna- 
ben von einem Jahre. 

FIGUR 5 . 

Ein Frauenkatheterfiir Erwachsene; 

FIGUR 6 . 

Ein ganz gerader Katheterim Jun¬ 
gere. Solche Sind bey verdickten und 
ausgeartetehFeuchtigkeiten, wenn die- 
selben in die Abzapfscheide gut pas- 
sen, sehr vortheilhaft. 

Anmerkung. Der grOfste Katheter 
hat an seinem Ende verschiedene Lo- 
Cher nach franzosicher Art; alie ubri- 
ge aber sind von zwey Seiten mit 
langlichten Offnungert versehen, und 
dem ersten, besonders bey sandigem, 
dichtem, und sehleimigem Hame vOr- 

zuziehen. :. 

•Die Mundungen sind an allen becher? 
/ 5 ™ig, damit die Rohre der Spritze, 
WO es nOthig ist, und auch der Stopsel 
gut schliefsei 'Die Seitenringe sind 
langlicht . 

De ta Chaud KnSpfchenhatheter 
ist aufser dem Gebrauehe. 

FIGUR 7 . 

Eine aus elastischem Harze verse- 


osculum inferias quoque caliciforme, 
fine obtuso varie perforato, noh solum 
ad Vesicam, sed et alia cava adpliean- 
dus. PickeL 


FIGURA 8- 

Alius catheter ex resina elastica 
cum operculo. Ortner. 

Nota. Hujusmodi Catheteres in ure- 1 
thra raro diutius; quam octo dierum 
spatio perdurant^ quin emollescant, 
illi vero s.Pickel parati longo tempore 
solidi consistunt. 

' FIGURA 9. ■- 

Stylus ex osse balaenae paratus ; 
cujus magnitudo varia; decursus si¬ 
nuum varias hujus; curvaturas deside¬ 
rat, quae illi-per‘inunctionem et flam¬ 
mam candelae procurantur, et refri¬ 
gerio consolidantur. 


T A B U L A * XXL 

PRO LITHOTOMIA. 
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hen eRshre, dereflEnde mit verschie- 
denen Lochem versehen, die Silberne 
Miindung ist ebenfalls becherformig, 
zur Einspritzung nicht nur in die Bla- 
se, sondem auch in verschiedene an- 
dercHoiilen anzuwenden. VonPickel. 

FIGUR 8. 

Ein aus elastischem Harze verfer- 
tigter Kathieter, vbn Ortner in WTenT 

Anmerkung. Dergleichen dauern i» 
der Harnblase niemabl uber acht Ta¬ 
ge, die Pickelschen aber, wenn man 
sie haben kann, dauern langer. . 

FIGUR 9. 

Eine 'Jischbeinerne Sonde , derglei 1 
chen man von ver-schiedener Dicke 
und Lange-haben solite. Will man 
solche nach der Richtung eines Gan¬ 
ges kriimmeii, so darf man sie nur 
wohl beschmiert uber eine Lichtflam- 
me erwarmen, urtd in'der gegebenen 
Krttmihung ausktthlen lassem 

P L A T T E XXI; 

ZUM S TEI NS CII NI T TE. 


FIGURA 1. FIGUR •«. 

Itinerarium maximae speciei, a) Sui- Eine Blasetuonde voh der grbfsted 
eus longitudinalis dorsi, b) Extremitas Gattung. a) Auf derganzen.Rucken- 
obtusa. Manubrium annullatum pro di; wblbung gefurchet. b) Das stumpfe 

gito. Rau. . Ende. c) Der Riiig furdenFinger. Rau. 

: FIGURA e. ■■ FIGUR 2. 

-Itinerarium rninimae speciei, Cujus Eine Blasensonde von der feinsten 
manubrium a) oblongum lamellatum Gattung, daran der Handgriff a) ge- 
est. Frere Jacques. blattet ist. Bruder Jacob-. 




FIGURA 3. 

Portio itinerarii in sulco perscissi, 
quo nonnulli utuntur. (©) Diameter. 

FIGURA 4. 

Portio, fig. i. et 2., cujus sulcus an- 
trorsum obversus. (.3) Diameter ejus. 

Nota. Horum plura variae crassitiei 
et longitudinis necessaria sunt; dantur 
et talia ex integro rotunda absque sul¬ 
co pro exploratione calculi. Itineraria 
mulierum habent formam catheterum 
muliebrium, suntque ex latere sulcata; 

FIGURA 5 . . 

Lithotomus acie convexa^ duode¬ 
cim .linearum longa, manubrium ejus 
planoquadrangulare, lamellis testudh 
neis obductum. . 

FIGURA «. 

Lithotomus. Garengeot. 

FIGURA 7 . 

Lithotomus. Cheselden. Douglas. 

FIGURA s. 

Itinerarium. , Gallis houtoh dictung 
tam pro exploratione et extractione 
calculi , quam pro introducenda, forci? 
pe. a) Convexitas cochleae, b) Crista 
pro comitanda forcipe, _c)_ Nodus pa¬ 
rumper incurvus; 


- FIGUR 3. 

Ein Stiick von einer ganz durchge- 
schnittenen Steinsonde, deren sich ei- 
nige bedienen. (©) Der Durchschnitt. 

FIGUR 4. 

Ein Stttck von Fig. i. und 2., wo 
tnan die Furche von vorne sehen kann, 
(3) Der Durchschnitt. ■ 

Anmerkung. . Dergleichen werden 
von versehjedener Dicke Und Lange 
erfordert; man hat auch einige ganz 
runde j und'ohne Furche, blofs aliein 
zur.Untersuchung des Sfeines. 

d) Blasensortden fur Frauen haben 
die Gestalt der weiblichen Katheter, 
Und.sind an der Seite gefurchet. 

. . ..i FIGUR. s . : . ' z .aM 

Ein Steinmesser mit einer zwolf 
Linien lang gewolbten Schneide; dasr 
Haft bestehet;in einer viereckigen mit 
SehildkrOtschale iiberzogenen Plaite. • 

FIGUR 6 . 

Ein Steinmesser; das erste nach 
Garengeot. 

1 VI FIGUR y, : , , 

Das zweyte nach Cheselden und 
Bouglas. 

FIGUR s. 

Der lof dfiirmige Sucher (bouton); 
a) Die Wslbung des-Leffels. b) Die 
Grate zurLeitung derZange, c) der 
ein.wenig.-gebogene stu.mpfe Knopf. , 

Gebrauch. So wohl zur Untersu- 
chung ‘und Ausziehung des Steines, ak 

auch ZUr Begleitung der Zange. 



FIGURA 9 ‘ 

Idem itinerarium, a latere conspi¬ 
cuum , ut fig. 8- 

FIGURA 10. 

Cavitas cochlearis laevigata. 
FIGURA 11. 

LapidilLum duplex,una extremitate 
glabrum, altera dentatum. Minimum 
tale instrumentum vide Tab.VL fig. 7- 


TABULA XXII. 

RELIQUA PRO LITHOTOMIA 
INSTRUMENTA. 

FIGURA i. 

Lithotomus occultus, hic apertus. 
Puncta 5. 7.9. ix. 13.15. annos deno¬ 
tant secundum quos incisio minor, ma- 
jorve fieri debet. Manubrium versa¬ 
tile sex planis constat, in quibus dicti 
numeri sculptisunt. (*) Diameter manu¬ 
brii. Frater Cosmos. 


FIGURA 2, 

Conductor ,. Gallis gorgeret dictus, 
a latere. 

FIGURA 3. ' 

Canalis conductoris cavitate duplici 
crista interceptus. 

FIGURA 4. 

Ejus pars convexa cum sulco dor¬ 
sali, Leber. Wallner. 


FIGUR 9. - 

Das nahmliche Werkzeug von der 
Seite. 

FIGUR 10, 

Die Aushohlung des Loffels. 

FIGUR 11.. 

Ein doppelter Sondetoffel von gr 5 s- ; 
ferer Gattung, Der kleinste ist unter 
den Sackwerkzeugen, Platte VI. Fig. 7, 
zu fiiiden, 

PLATTE XXII, 


FIGUR 1. 

Das verborgene, hier aber offene 
Steinschnittmesser. Die Puncte 5. 7. 
p. ix. 13. 1^. bezeichnen die Jahre, 
denen gemafs der Einfchnitt kleiner 
oder grolser zu machen ist. DieHand- 
habeift drehbar, undhat sechs unglei; 
che Flachen, in welchen die obigen 
Zahlen eingegraben sind. (*) Der 
Durchschnitt der Handhabe. Bruder 
Cosmos. 

FIGUR 2. 

Ein Zangenleiter (Gorgeret), von 
der Seite, 

FIGUR 3, 

Desselben Rinne, diemehr kantig, 
ais rundhohl ist. 

FIGUR 4- 

Desselben gewolbter Rucken mit 
einer Furche, Leber. Wallner. 



FIGURA 5. ' 

Conductor scindens, Gallis gorge- 
ret tra.ncha.nt. , more Britannorum; Che- 
selden. Douglas-. 

FIGURA 6. 

Conductor novus Anglorum, scin¬ 
dens. Bell. 

FIGURA 7 . 

Forceps recta majoris speciei; 


FIGURA g. 

, Superficies lateralis forcipis curvae. 

Nota. Omnes tales oportet interne 
• glabras esse, 

figura i. 

Forceps speciei fortissimae, cujus 
brachia dentibus acutis cochleatis a) 
instructa sunt, ad diffringendos calcu¬ 
los majores. b) Eadem ope cochleae 
alaris m crure masculino fixae, etfoemi- 
neum penetrantis, di vidiet conjungi p 0 - 
test. c) Hamus transversus, crus foemi- 
neum penetrans, mobilis, in cochleam 
desinens, d) Annulus- cruris masculini 
hamulum recipiens, e) Cochlea alaris 
ope cujus crura et brachia divaricari’ 
aut adduci, et calculus successive com¬ 
minui potest; ob vincturam b,c; ambo 

crura divelli, seorsim ad calculum ca- 


• FIGUR '5. 

Ein schneidender Zangenleiter 
(Gorgeret tranchant) nach englischer 
Art. Cheselden . Douglas. 

FIGUK e. 

Der neue engUsche schneidende 
Zangenleiter. Bell. 

figur 7. . 

Eine Steinzcmge von der grofsten 
Gattung. 

figor 8 . 

Ein Seitentheil eirier krummen Stein- 

Anmerhung. Alie dergleichenZan- 
gen miiffen in der Aushohlung rauh 
sejn, 

FIGUR 9. 

Eine Zange der starksten Gattung, 
deren Arme mit scharfen eingeschraub- 
ten Dornen a) versehen sind, zurZer- 
theilung der grSfseren Steine, b) Ein 
am mannlichen Theile befestigter, den 

weiblichendurchdringenderElugelftift, 

um bejde Theile zu trennen oder m 
verbinden. c) Ein durch den weibli- ' 
chen Schenkel gehender, beweglicher, 
querlaufender Haken, der sich in die - 
Arbedes mannlichen Schenkels d) ein- 
hangt, und an dem Ende in eine Schrhu- : 
be auslauft; d) Die vierekigeArbedes ' 
mannlichen Schenkels, die den Haken 
vonc) aufnimmt. e) Die Flugelschrau- ' 
benmutter, mittels welcher die Schen- 
kel eroffhet, oder zusammengezogen, 
und der Stein allmahlig zertheilctwer- 
den kann. Verm 6ge der Bindung b, c) 

kann das Werkzeug zerlegt, undjeder 


pessendum adplicari, intusque rursus 
conjungi possunt. 

FIGURA 10. 

Cannula cum disco, latere utroque 
secundum decursum et longitudinem 
ad lineas octo fissa. 

FIGURA iii ’ • 

Culter acie duplici, conicus ,in api¬ 
ce nodulatus, manubrio arbitrario, 
cannulae fig. 10. concordans* 

Usus. Ad discindendum, si opus, e 
, latere utroque sphincterem vesicae* In 
adplicatione hujus cannulae fig. lo. 
opus est, ut prius vel Cathetere ■, vel 
candelula immissa repleatur. 

TABULA XXIII. 


PRO AMPUTATIONE. 



Tomaculum dupliei lamina aiificlial- 
ceaforti, opposita constans, quas inter 
axis chalybea fissa * mobilis sita est. a) 


Cochlea Archimedis, vulgo perpetua. 
b)Rota dentata axi mobili affixa, Co¬ 
chleae infibulata j oge cujus rota et axis 
moventur, c) Vinculum forte textum* 
unam ulnam longiim, fissuram axis pe¬ 
netrans, et in rotatione eam obvol¬ 
vens, fine uno fibula instructum, d) 
Lamella mobilis aurichalcea cum pul- 
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Theil einzeln an den Steur gebracht* 
und dann inwendig an demselben tviey 
der vereiniget werden. 

FIGUR 10. 

Eine langliche, zugleich geplattetd 
runde Rohre, welche beyderseits 6 
bis 8 Linien lang gespalten isti - 
‘ FIGUR n. 

Ein zweyschneidiges Knopfelmes- 
ser, das in die vorhefgehende Rohre 
schliefset. Beyde sindzu gebraucken * 
wenn der Blasenhals bey Frauen bey^ 
derseits zu trennen vorkOmmt* Um 
aber die Rohre Fig* io* gut anzuwen- 
den* mufs man diese vorher mit einetti 
wohlschliefsenden Katheter oder Bou- 
gie gut fullen. 

platte XXIII. 

ZUR GLIEDERABSETZUNG. 

FIGUR i. 

Eine aus starkem Messing, und id 
Winkel gekrummter Platte bestehen- 
de Aderpresse , worin ein gespaltener 
beweglicher Wellbaum befindlich isr. 
a) Die Schraube ohne Ende. b) Ein 
Zahnrad, das an dem Wellbaume be^ 
festiget ist, und in die Schraube a) ein- 
greiffet, vermOge deren beyde in Be- 
- wegung gefezt werden. c) Eingewirk- 
tes, eine Elie langes Band durch den 
Wellbaum gezogen, und in der Dre- 
hung denselben umwindend, hat anei- 
nem Ende eine Schnalle, A) Eine ge- 
ohrtemessingene Platte, die mit einem 




villo laneo subsarcinato, auricula in¬ 
structa^ quam vinculum e) penetrat, 
pro comprimendis minoribus arteriis. 
In basi tomaculi lamina cum forami¬ 
ne rotundo 3.4. linearum adest pro re¬ 
ceptione clavi fig. 


FIGURA 2 . . 

Clavis cochleae, quae amoveri po¬ 
test 

FIGURA 3 . 

Laminaaurichalceamajor, cujusad- 
positione basis tomaculi, si necesse, 
major fit a) Clavus foramini baseos 
concordans, bb.) Duae lamellae pro¬ 
minentes a latere, quae impediunt 
dislocationem tomaculi. 


Nota. Similes laminae suppositi- 
tiae ex cornu quoque parari possunt, 

variae magnitudinis. 

FIGURA 4. 

■ Tomaculum vulgare ex cornu, vel 
duro quodam ligno, extremitatibus 
sulcatis, ope ligulae loco suo fir¬ 
mandum. Morel, 


it lanqum 


' ;■ FIGURA 5. 

Vinculum sericeum, 
convolutum ad fi gi 4. 

FIGURA 6. 

Pulvillus mediocris magnitudinis co¬ 
no obductus pro fig. 1. 4 . ; 


Iedernen mit Welle gefullten Polster 
1 gefiillet ist. 

Nutzen. Zur Zufammendruckung 
der Meineren Schlagadern. 

Anmerkung. An der Grundplatte 
befmdet sich eine dre5r Liniengr0.se 
Offnung, um den Stift von der Pktte 
Ligi 3. aufzunehmen. 

FIGUR 2, 

Per Sehlusseldazu, welcher abge- 

nommen werden kann. 

FIGUR s . ■ 

: Eine messingene Platte von grofise- 
rer Gattung, vermoge welcher der Bo- 
den des Gehauses an der Aderpresse- 

vergrofsert werden kann. a)EinStift. ’ 

der mit dem Loche des Bodens iiber- 
einstimmt bb) Zwey befestigte Pktt- ■ 
chen, die hervor ragen, danjit der Boden 
mcht glitschen, und seitwarts sich be- 
wegen konne. 

Anmerkung, Dergleichen Unterle- 
gungs- oderVergrofserungspIatten kOn- 

Den auch aus Horn gemacht werden. 
FIGUR 4. 

Der gemeine von Horn oder festem 

Holze gedrehte Knebel mit gefurch- 
ten Enden, um denfelberi vermoge ei- ' 
nes Bandchens an dem nOthigen Stand- 
orte zu befestigen. Von Morel 
FIGUR 5 . 

Das zusammen gerollte gewirkte 
Band-zu Fig. 1. 

FIGUR 6 . 

Ein gefiitterter lederner Ballen von 

mittlerer Grofse zu Fig. 1. und 4. 
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FIGURA 7. 

Culter Anglorum amputatorius. 
Bell. 

FIGURA 8. 

Culter utrinque scindens lanceifor- 
mis pro discindendis musculis et liga¬ 
mentis interosseis. 

FIGURA 9. 

oblonga, cujus dentes alter- 
natim extrorsum nonnihil versi sunt. 

FIGURA 10. 

Compressoriutn cruciatum Plattne- 
ri, in centro articulatum, in extremi¬ 
tatibus nodulis instructum, a Plenk 
emendatum. 

FIGURA 11. 

Compressoriutn ex subere, quod 
sulco, pro arteriae distensae magnitu¬ 
dine , vario donatum est. 

FIGURA 12. 

Idem a parte superiori foveola in¬ 
structum , pro cono cochleari fig. 10. 
recipiendo. Leher. 

■_ FIGJJRA 13 . 

Compressorium arteriarum infraco- 
stalium. a)Facies anterior, b) lateralis 
curvatura. Littre. 

TABULA XXIV. 


FIGUR 7. 

Das englische Absetzmesser. Bell. 

FIGUR s. 

Das gespitzte heyderseits schnei- 
dende Messer , zur Durchschneidung 
der Zwischenknochenmuskeln. 

FIGUR 9. 

Ein langes, doch kleines Saglein, 
dessen Zahne geschrankt sind. 

FIGUR 10. 

Der Plattnersche von Plenk verbes- 
serte kreuzformige Armbugschlag- 
aderdriicker. 

FIGUR 11. 

Die aus Korkholz von unten nach 
der Grdlse der Schlagadergeschwulst 
gerinnte Platte.. 

FIGUR 12. 

Dieselbe von oben vertiefet, um die 
Schraube von Fig. 10. aufzunehmen. 
Von Leher. 

FIGUR 13. 

Der Schlagaderdriicker in Ver- 
letzung der Bippenschlagader. a) Die 
Gestalt von vome; b) von der Seite. 
Littre. 

PLATTE XXIV. 


SPECIES SIPHONUM. SPRITZENGATTUNGEN. 

FIGURA 1. FIGUR 1. 

Sipho anatomicus aurichalceus, me- Eine anatomische messingene Sprilze 
diae speciei, cum operculo quadrato von mittlerer GrOfse sammt dem vier- 
ope cochleae firmato; manubrio pistilli kantigen Aufsatze. Die Handhabe ili 
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transverso oliviformi, pistillo aeque querolivenformig. Der Stopsel iftaus 
auriclialceo. embolo ex subere parato. Korkholz gedrehet, um weniger nach- 
zugeben. 


FIGURA 2. 

Clavis pro firmandis operculis et tu¬ 
bulis duplex, a) Exscissura quadran¬ 
gularis pro receptione operculi fig. i. 
b) Exscissura sulcata pro firmandis tu¬ 
bulis majoribus et minoribus, c) Cavi¬ 
tas cochlea clausa pro asservandis variis 
filis metallicis, ad tubulos obstructos 
reserandos. 

. FIGURA 3 . 

Cannula speciei minimae. 

FIGURA'4. 

Cannula major. Ambae tubulo oper¬ 
culi fig. i. adaptandae. 

Noto. Habentur variae magnitudi¬ 
nis et curvaturae. 

FIGURA 5 . 

Epistomium osseum tubulo conifor- 
mi, superius pro receptione aliarUm 
cannularum adaptandum, inferius cavi¬ 
tate caliciformi pro adplicatione vesi¬ 
cae vitulinae , vel elasticae. 

FIGURAS.. 

Conus similis recipiens absque epi¬ 
stomio, ex stanno. 

FIGURA 7 . 

Operculum cochlea instructum pro 
fig. 6. 

• F1GURA-8.. 

- Epistomium durabile cum; tubo 


DerSchlusselzu Fig. i. a) Ein vier- 
eckig ausgefchnittenes Ende, um den 
Aufsatz zu fassen. b) Ein Ausschnitt 
fammtFurche:an dem zwejten Ende, 
um die Stabe der grofseren und klei- 
neren Rohren felt zu halten. c) Die 
verschraubte Hohlb desselben, welche 
verschiedene Drahtfaden zUr Reini- 
gung der verstopften Rehrchen enthalt, 
FIGUR 3 . 

Ein Gefafsrohrchen von der feinften 
Gattung. 

— FIGUR 4..' 

Ein dergleichen grOfseres, welche 
beyde auf den Aufsatz von Fig. i. gut 
schliefsen. 

Anmerkung. Man hat dergleichen, 
von verschiedenen GrSfsen und Krum- 
mungen. 

FIGUR 5 .1 

Ein heinener Wechsel sammt koni- 
scher Riihre und dem Blasenbecher an 
welchem eine Blase, oder elastische 
Flasche, befestiget werden kann. 

FIGUR s. 

Ein dergleichen aus Zinn, ohne 
Wechsel. 

FIGUR 7 . 

Ein Schraubendeckel zu Fig. 6. 
FIGUR s. 

Em dauerhafter Wechsel sammt der 
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conico, et calice e metallo pa- 
FIGURA 9- 

Cannula pro enematibus optimae, 
formae; crassiores praeferendae sub¬ 
tilioribus. 

FIGURA 10. 

Cannula stannea, quatuor constans 
partibus, quarum tres cochlea firman¬ 
tur. a) Cavitas baseos, quae tubis fig. 
g. 6. 8- concordat; b) cavitas partis 
inferioris primae divisionis quatuor li-. 
nearum, recipiens globulum exactissi¬ 
me replentem eburneum, c) Cavum in¬ 
ferius secundae partis, pro fluctuatio¬ 
ne globuli paulo amplius. Itaque hic 
quatuor exscissurae conspiciuntur, Cru- 
ciatim sitae, quarum ope fluidaantror- 
sum libere promoventur, non item re- 
gurgitare valent; ob dicti globuli exa¬ 
ctam undique contiguitatem. d) Con¬ 
junctio partium b. c. e) Conjunctio can¬ 
nulae cochleatae, cui varia forma da- 


FIGtJRA n. 

Cannula uterina, vel vaginalis , 
quae tubis conicis fig. i. g. 6. 8- ad¬ 
aptari potest, cujus curvatura ab indi¬ 
catione dependet. 

FIGURA m. 

Sipho ordinarius pro -injectionibus 
variis,' et baptismo. Cannula hujus 
paulo crassior reliquis.: 
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konischen Rohre und dem Bechet aus 
Messing. 

FIGUR 9l - 

Eine Klistierrohre von der besten 
Art. 

Anmerkung. Die grOfseren sind den 
kleinern in allen Fallen vorzuziehen. 

V FIGUR io. 

Ein zinnernes Rohr, das aus vier zu- 
sammen geschraubten Stiicken beste- 
het: a) Die Hohlung, welche auf die 
konischenRohren Fig. g.6.8 : schliefset. 
b) Eine runde Aushohlung von vier Li- 
nien, in welcher eine gleich grofse 
elfenbeinerne Kugel Raum hat , und 
die anstatt eines Deckels dietfet, da- 
mit dieLuft zu demEnthaltenen nicht 
dringen konne. c) Der zweyte The.il, 
worin eine eben solche etwas tiefere 
Aushehlung ist, damit das obige Kii- 
gelchen fpielen kbnne, wo zugleicb 
vierSeitenfurchen eip.geschnitten sind, 
die sich mit.der allgemeinen RshrOff- 
nung verbinden, damit die Luft, und 
die enthaltene Feuchtigkeiten heraus, 
nicht aber hinein fliefsen konnen. d) 
Die Vereinigung von b. c.) e) Die 
Vereinigung verschiedener Rohren. 

FIGUR n. 

Ein Mutterscheiderohr, welches auf 
die konischen Rohren Fig. i. g. 6. 8* 

FIGUR i--*. ■■■ . 

Eine glatte Tauf - Mund - oder 
TVundspritze mit einem etwas dickem 
Rohrchen, ais die gewOhnlichen sind. 
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FIGURA ,3. 

Epistomium cum duabus cannulis 
pro extrahendis'fluidis variis e cavo 
pectoris, a) Cannulapectoralis. b) Can¬ 
nula evacuans, c) Cannula recta, quae, 
si opus, loco a) firmari potest, d) Epi¬ 
stomium alare, cujus perforatio semi- 
cruciformis est, ad modum literae T, 
lateraliter posita. Leber. 

FIGURA 14. 

Siphunculus vulnerarius cum can¬ 
nula. 

FIGURA i 5 . 

Tubulus conformis adaptandus ca¬ 
theteribus. 

FIGURA i«. 

Tubus longior ad fig. 14. 

FIGURA 17. ' 

Sipho cylindriformis uterinus, ex¬ 
tremitate obtusa, diversimode perfo¬ 
ratus. Thehesius. 

tabula XXV. 
obstetricia. 

- FIGURA 1. 

frr ansUca optimae formae ‘ 

FIGURA 2. 

Vectis duplex ope articuli in medio 
componi potest, atque sic meticulosae 
parturienti occultari, a) Vectis rectior 


FIGUR i 3 . 

Ein Aufsatz sammt Wechsel und 
zwej Rohren der Bruftsaugspritze. a) 
Das Rohr fUr die Hehle; b) das Rohr, 
welches die eingezogeneFeuchtigkeit 
nach aufsen leitet, c) ein gerades Rohr, 
welches nach Erfordemifi, anstatt der 
Fig. a) befestiget werden kann. d) Der 
mit drey Oflhungen in halben Kreuze 
(T) versehene Wechsel. Leber. 

FIGUR ,4. 

Eine hleine Mundspritze sammt 
dem Rorchen. 

FIGUR i 5 . 

Ein kegelformiges Rohrchen, beson- 
ders fur die Miindungen der Katheter. 

' FIGUR i6. 

Ein langes Rohrchen zu Fig. 14. 

FIGUR 17. 

Eine wahenformige Mutterspritze, ' 
nach Thebesius-, an demftumpfen En- 
de verschieden durchgelOchert. 

PLATTE XXV. 

GEBVR TSRUIFE. 

FIGUR ,. 

Die englische Zange nach der ge- 
genwartig besten Art. Levret. 

FIGUR 2 . 

Der doppelte Hebel, welcher vermO- 
ge des in der Mitte angebrachten Ge- 
windes (Charniere) zusammen gelegt, 
und also bequem getragen, auch oft 
ohne Bemerkung der Gebarenden an- 
gewendet werden kann. a) Der gera- 


ac arctior, marginibus prominentibus 
pro dimovendo capite altius adhuc sito, 
b) Magis incurva et latior pars ve- 
tis, qua caput in cavitate pelvis situm 
promovetur. Circumstantiae indicant 
usum hujus vel alterius. 


FIGURA 3. 

Forceps recta fortis, a) Brachia co¬ 
chleariformia, dentibus instructa, pro 
partibus firmandis, b) Articulus ad in¬ 
star forcipumlithotomiae contusiones 
evitandi gratia, c) Annulus manubrii 
pro pollice, d) Hamus brachii alterius 
pro manu et reliquis digitis. 

Usus. Ad relictas partes varias, ut 
ossicula etc., extrahendas, a Fucos in¬ 
venta. - -- 


FIGURA 4. 

Acus punctoria ope -fili elastici spi¬ 
ralis cannula et cylindro occulta, aa) 
Duae alae cylindri laterales ad figen¬ 
dum manubrium. 

Usus. In perforatione tunicarum; ut 
hydrocephalo; mutuata a Frid. 


FIGURA 5. 

Uncus duplex, a) Curvatura major 
et fortior, ligno duro munita, quod 
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dere und schmalere Hebel mit erha- 
benen Randem, um den noch hoch 
ftehenden Kopf fassen zu kOnnen. b) 
Der mehr- gebogene, breitere, und 
glatte Hebel, mit welchemder in der 
Beckenhohle steckende Kopfleichf ge- ' 
fast, beweget und herausgebracht wird. 
Ubrigens zeigen dieUmstande denGe- 
brauch des einen oder andern an. 

FIGUR 3- 

Ein e gerade starke Zange. a) Die 
Miindung ist loffelforrhig, hohl und 
raspenfOrmig gezacket, um dengefais- 
ten Theil fest zu halten; b) der Schluls 
ist nach der Art der Steinzangen, da- 
mit nicht andere Theile gequetschet 
werden; derRing aneinemArme der- 
selben fiir den Daumen; d) der Ha- 
ken an dem zweyten fur die Hand, 
und-die ubrigen Finger. Diese dienet 
verschiedene zuriickgebliebene Stii- 
cke, Knochen u. s. w. herauszubrin- 
gen. Entlehnt aus dem Kopfzieher des 
Pileos. 

FIGUR 4- 

Die verborgene Abzapfnadel. aa) 
An dem GehauserOhrchen sind zwey 
Lappenzurbessem Haltung des Werk- 
zeuges angelothet; inwendig ist eine 
gewundene Drahtfeder, die den ste- 
chenden Dom zuriick in die Rahre 
ziehet. Entlehnt von Friedrich Niizerz. 
Zur Durchbohrung der Haute des 
Wasserkopfes. u. s. w. 

FIGUR 5. 

Der doppelte Geburtshaken. ; d) Der 
weitere und starkere Theil mit einem 
M 
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separabile est, simulqne manubrio ser¬ 
vit, sic et minor uncus instrui ligno 
potest, quod reliquis modis involutio¬ 
num praeferendum. Smellie. 

FIGURA 6. 

Perforatorium forficiforme. Mau- 
riceau. 

- FIGURA 7 . 

Clavis pro conjunctione alarum. 


festen Holze gefiittert, so zugleicb ei- 
ne Handhabe bildet. Und eben S q 
kann auch der kleinere bereitet wer- 
den, welches besser ais alie Umwicfc 
lungen is t. Smellie. 

FIGUR 6. 

Das scJierenformige Werkzeug, 
nacb Mauriceau. ’ 

FIGUR 7 . 

Der Sehlussel zu dem Reibstifte der 
englischenZange. Fig. i. 
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Z U G A B E. 



Um sich im Nothfalle einige kleine Werkzeuge selbst verferti- 
gen, oder auch die angelaufenen oder rostigen reinigen za kon- 
nen, ist der Schraubstock, die Gioben, grobere Vorfeilen, 
und englische Schlichtfeilen nothwendig. 

Einem mit Sand- und Ohlsteinen rein geschliffenen Stahle 
gibt raan die Politur: Z. B. man nehme 6 Quintel Stahlkalk, und 
Zinnkalk vulgo Zinnascbe 2 Quinti, reibe beyde Stucke zu- 
sammen in eine Glasschale mit gutem Branntweine. 

Die Eisenstiicke konnen eben auf obige Art polirt werden, 
dennoch werden sie nach dem matten, doch reinen Schleifen 
mit dem Garbstahl, oder Polirstahl, Achat, Blutstein, mit 
Wolfs-und Hundszahnen vermittelst der Seife geglattet, den 
blanken Glanz- gibt ibnen der in Branntwein aufgeloste, unge- 
loschte Wienerkalk, welcber in wohlgescblossenen Gefafsen 
1000 Meilen Weges verfiihret wird. 

Zur Reinigung angelaufener, fleckiger und rostiger Stahl- 
und Eisenstiicke gehoret der grobere oder auch fein gepul- 
verte mit Ohl vermischte Schmergel. 

Gold, Silber, Kupferflecke und Makeln erfordern geschlamm- 
ten Bims, Linden-Kohlenstaub, Trippel, gebrannte und ver* 
kalkte Knochen. 
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Eberiholz und andere indische Holzer, Horti, Fischbein 
Schildblatte, Schildkrdte, Elfenbein, Knochen, Perlenmutter, 
werden nach dem Feilen oder Abzieheh mit Schaftheu, vulgo 
Schachtelhalm mit Wasser also nafs geebnet, dann mitBims- 
steiri, Trippel, letztlich aber mit einem, mitSeife und Schafs- 
knoehen bestreuten, und beschmierten Leder geglanzet. 

NB ' Zu verschiedenen Metallen und Materien, bedienet 
man sich zur Politur auch anderer, von verschiedenen Mei- 
stern ais ein tiefes Geheimnifs gehaltener Mittel. Z. B. der 
auf gluhende Kohlen bis zur Rothe,folglich zu.rothen Kalk 
gebrannte Schmergel, welcher sehr Ieichf und fein zeweib- 
hch ist. Ferners das gebrannte Kupfer, der Eisensafranydie 
Kreide, das Spanischweis, Englischroth, der Todtenkopf 
des Scheidewassers. Caput mortuum Aquae fortis: etc. etc. 
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